Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda ASL. N.7
Carbonia

Deliberazione n. wg // Z,Z

21 APR. 2004

adottata dai Direttore Generale in data

OGGETTO: Indizione pubbiico incanto - procedura aperta - per la fornitura ed instaliazione "chiavi
in mano” di apparecchiature e attrezzature per Recupero e Rieducazione funzionale,
compreso contratto di manutenzione assicurativa quinguennale

Il Responsabile del Servizio Acquisti;

Viste le richieste del Resp.le del Servizio Recupero e Rieducazione Funzionale det PO
CTO, tendenti ad ottenere la fornitura di apparecchiature ed attrezzature occorrent
per i nuovi locali di riabilitazione e fisiocinesiterapia di Iglesias, nonché alle
strutture territoriali del Distretto di Carbonia, recentemente riorganizzate;

Aiteso che la richiesta & motivata dalla necessita di poter fornire ai pazienti nei tempi e
modi pilt adeguati le terapie previste dai LEA:

Vista inoltre, la richiesta in data 10.11.2003 del Resp.le delf'U.O. di Medicina del PO S.
Barbara, Dr. E. Spiga, con la quale chiede la dotazione minima di una palestra per
ta riabilitazione di pazienti post-acuti, da destinare alfU.O. di lungodegenza
riabilitativa di prossima apertura;

Rilevato che & intendimento dellAzienda procedere in tempi brevi alf'acquisizione delle
apparecchiature e attrezzature in argomento;

Ritenuto di dover procedere allaffidamento delle forniture in argomento, mediante
l'espletamento di un pubblico incanto - procedura aperta, ai sensi dei D. Lgs
358192, come modificato con D. Lgs 402/98;

Tenuto conto che F'Ufficio, ha predisposto il refativo Capitolato Speciale di gara sulla base delle
caraftteristiche tecniche fornite dai sanitari interessati;

Rilevato che la spesa presuntiva per la fomitura di che trattasi ammonta a € 150.000,00 VA
vigente compresa;

Precisato che I'esatto onere sara quantificato in sede di ratifica degli atti di gara;

Precisato inoltre, che PAzienda non pud servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in

quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni
a carattere nazionale attualmente in essers;

PROPONE
« lindizione della gara a pubblico incanto per la fornitura chiavi in mano di "apparecchialure e
attrezzature per Recupero e Rieducazione funzionale, compreso contratto di manutenzione
assicurativa quinquennale”, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. 358/92 e del D. Lgs. 402/88;

o lapprovazione del relativo Capitolato Speciale,
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L. DIRETTORE GENERALE
Dato atto delllstruttoria svolta dat Servizio Acquisti;
Sentiti it Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

¥ di autorizzare formalmente lindizione della gara a pubblico incanto per l'affidamento della fornitura
chiavi in mano di “apparecchiature e attrezzature per Recuperc e Rieducazione funzionale,
compreso confratio di manutenzione assicurativa quinquennale”, ai sensi del D. Lgs 358/92, come
maodificato con D.Lgs. 402/98;

» diapprovare I'allegato Capitolato Speciale di gara;

» di confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al direttore amministrativo per
provvedere alla regolare designazione dei componenti della commissione di gara;

» di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle
normative vigenti, per gii adempimenti correlati all'espletamento delia gara a pubblico incanto -
procedura aperta, ivi compresa la pubblicazione dei bandi e dell'avviso per estratto di gara;

» didisporre il pagamento di circa € 1.549,38 (£ 3.000.000')'1\//3( vigente inclusa, salvo conguaglio, in
favore dell'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.L. a
mezzo cassa Economale; B

» di determinare che il costo di € 5.164,57 (£ 10.000.000), relativo alle pubblicazioni dovute, da
movimentarsi sulla classe di costo 540100008 del piano dei conti vigente, sia liquidato dal capo
servizio bilancio/contabilita con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale,

¥ didisporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 150.000,00, IVA vigente compresa, sulla
classe di costo 020300004 e 020400001 del piano dei conti aziendale - attingendo dai proventi
derivanti dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo a Iglesias;

» di dare che 'Azienda non puo servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli
oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a caraitere nazionale attualmente
in essere.
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SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
Polo Ospedaliero di IGLESIAS
" OSPEDALE CTO
SERVIZIO RECUPERO ¢ RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Al responsabile Uff. Acquisti ASL 7
e.p.c Al Direttore Generale ASL.7

IGLESIAS 15/12/2003

oggetto: attrezzature nuovi locali fisiokinesiterapia

In relazione alla apertura dei nuovi loeali di riabilitazione e fistocinesiterapia, si richiedono urgentemente i

seguenti arredi al fine di rendere funzionale al meglie la nuova struttura.

s N° 4 lettini per visita e trattamento ad altezza variabile regolata da commando oleodinamico. Parte
superiore a due settori ; schienale regolabile a mezzo frizione meccanica. Rivestimento in materiale plastico
lavabile. Dimensioni cm 194 x 60 x 40>96 h. Accessori : portarotolo

e N° 2 negativoscopio modello orizzontale/verticale. Dimensioni c¢m 100 x 50

e N°2 cyclette con sistema di frenamento & nastro & indicatore di forza frenante da uno a dieci ‘e indicatore di
distanza, consumo di energia, velocitd, chilometraggio complessivo , cambio automatico dell’indicatore,
misurazione del polso a riposo. Dimensioni cm 150x55x 120k

e N°2 mini stepper per 'allenamento cardio circolatorio ed i training della muscolatura di gambe e glutei ,
completo di computer.

-~ e N°1 tavole di equilibrie per la prono supinazione del piede con resistenza alla pressione esercitata da-molle.
Dimensioni cm 34x 17x 8

© N°2 palloni di Bobath . Dimensioni media , grande.

e N°2 carrozzine di transito (cod. nomenclatore 12.21.06.045)

¢ N°I deambulatore chiudibile con quattro ruote piroettanti (12.06.09.009) con regolazione della base in
altezza { 12.06.09.109) e telaio pieghevole (12.06.09.130) ¢ tavolo con incavo (12.06.09.136)

s N°1 deambulatore fisso (12.06.03.003) con regolazione della base in altezza (12.06.09.109) & con telaio
pieghevole(12.06.09.130})

e N°2 cavigliere da 1Kg

® N°2 cavigliere da 2 Kg

e N°2 cavigliere da 3Kg



N°2 pelsiere da 1kg

N°2 polsiere da 2 kg

N°2 polsiere da 3kg

N° 2 manubri da: 0,5-1-2-3-4-5Kg

N°1 portamanubri

N° 2 manubri a molle

N°1 apparecchio per flesso estensione dita con supporto per avambraccio inclinabile Dimensioni
40x20x20

N°1 apparecchio per prono supinazi;)ne mano e avambraccio con supporto per avambraccio.
Dimensioni 40x20x20

N° 1 sedia polivalente per la riabilitazione degli arti infériori e superiori . 1l braccio oscillante pud essere
utilizzato da entrambi 1 lati e la resistenza si ottiene con pesi , forniti con la sedia . lo schienale pud essere
posizionato orizzontalmente, le cosce e piedi possono esserc fissati con cinghie. Regolabili smgokarmente
Ventita dello sforzo, escursione del movimento ed i} punto di applicazione. Dimensioni 80x72x67/130h
N°10 elastici tipo REP P.UTI'Y (intensita da 1 a 5)

N°10 elastici tipo REP BAND (intensita da la5)

N°i LEG PRESS orizzontale

N° 1 parallela multi terapica con struttura in acciaio verniciato con cormmano regolabile in altezza, pedane
formata da pid elementi rivestiti in alluminio antisdrucciolo e lavabile. Gli elementi della pedana possono
fortnare diversi percorsi { concavo, convesso, a cunel, percorsc sensoriale, a ostacoli). Dimensioni cm

300x72x75/115h




Lomauaior i olala

o ﬂi?/woa

Servizio Sanitario — Regione Sardegna
Azienda ASL n.7 Carbonia

OSPEDALE CTO - IGLESIAS

SERVIZIO RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Al Responsabile Uff. Acquisti ASL n.7
e p.c. Al Direttore Generale ASL n.7

Oggetto: acquisto nuove attrezzature

In relazione all’apertura dei nuovi locali di nabilitazione e fisiokinesiterapia di Iglesias e alla
", riorganizzazione delle strutture territoriali di Carbonia (S.Ponziano), Giba e Carloforte, si
-2, richiedono urgeniemente le seguenti attrezzature e apparecchiature ,indispensabili per poter fornire
‘“s  ai pazienti nei tempi e nei modi pil adeguati le terapie previste dai LEA :

§ <

; g { e N°4 lettini per visita e trattamento ad altezza variabile regolata da commando oleodinamico.

8 \% [ Parte superiore a due settori; schienale regolabile a mezzo frizione meccanica. Rivestimento in

ve materiale plastico lavabile. Dimensioni: cm 194 x 60 x 40>96 h. Accessori: porta rotolo

» N°1 negativescopio modello orizzontale/verticale. Dimensioni cm 100 x 50

o N° 2 cyclette con sistema di frenamento a nastro e indicatore di forza frenante da uno a dieci e
indicatore di distanza, consumo di energia, velocita, chilometraggio complessivo, cambio
automatico dell’indicatore, misurazione del polso a riposo. Dimensioni cm 150 x 55x 120 h

¢ N° 2 mini stepper per |’allenamento car.liocircolatorio ed il training della muscolatura di
gambe e glutei, completo di computer.

e N° 1 tavola di equilibrio per la prono supinazione del piede con resistenza aila pressione

4
esercitata da molle. Dimensioni cm 34x 17 x 8
¢ N°2 palloni di Bobath. Dimensioni: media, grande

G e N°2 carrozzine di transito (cod. nomenclatore 12.21.05.045)
= e N° 1 deambulatore chiudibile con quattro ruote piroettanti (12.06.09.009) con regolazione
;33::? della base in altezza (12.06.09.08109), telaio pieghevole (12.06.09.130) ¢ tavolo con incavo —
- (12.06.09.136) .
2 e N°2 cavigliereda 1 Kg
S ,‘Q o N°2 cavigliere da2 Kg
,_d_, e N°2 cavigliere da 3 Kg
3 - ¢ N°2 polsiere da1 Kg
e N°2 polsiere da 2 Kg
? ®» N°2 polsiere da 3 Kg
=1 ° N° 2 manubri da: 0.5-1-2-3-4-5 Kg
e ¢ N°1 porta manubri
7 e N°2 manubri a molle .
e N° 1 sedia polivalente per la riabilitazione degli arti inferiori e superiori. Il braccio

oscillante pud essere utilizzato da entrambi 1 lati e la resistenza si ottiene con pesi, forniti con la
sedia. Lo schienale pud essere posizionato orizzontalmente, le cosce e i piedi possono essere
fissati con cinghie. Devono essere regolabili singolarmente ’entita dello sforzo, I’escursione del
movimento ed il punto di applicazione. Dimensioni 80 x 72 x 67/230 h.

® N° 10 elastici tipo REP PUTTY (intensitd da 1 a 5)



N° 19 elastici tipo REP BAND (intensita da 1 a 5)
N° 1 LEG PRESS orizzontale

N° 2 Apparecchi per LASERTERAPIA aventi le seguenti caratteristiche minimali:

tecnologia ad emissione combinata di due sorgenti laser infrarosse, con differente lunghezza
d’onda ad emissione continua e pulsata su applicatore defocalizzato muitidiodico a puntamento
fisso (laser MLS — sistema ad emissione di impulsi laser multionda controllati). '
Area di trattamento di circa 5 cm. Almeno 25 protocolli di trattamento sulle pin comuni
patologie gid memorizzati e programmi liberi per ogni canale di trattamento. Potenza di
emissione fino a 1250 mW (classe 4) e frequenza selezionabile da 1 a 2000 Hz oppure
emissione continua. Dotato di ulteriore uscita per il collegamento di un manipolo con
programmazione indipendente dalla testata laser ; Papparecchiatura dovra essere quindi
corredata di manipolo infrarosso ad alta potenza con 2 W in emissione continua per la
stimolazione localizzata dei punti trigger. Unitd base su ruote piroettanti e testata laser
orientabile su stativo autostatico. Corredato di occhiali di protezione per il paziente e per il
terapista secondo normativa CE trasparenti

N° 3 Apparecchi per ULTRASUONOTERAPIA aventi le seguenti caratteristiche minimali:

completamente automatico, dotato di testina stagna multifrequenza da 1 e 3 MHz per emissione
continua e pulsata con ampia superficie di trattamento.
Almeno nove protocolli standard preimpostati e inizio della terapia premendo un unico tasto.

Elevata facilith di utilizzo con ridotto numero di pulsanti .Dispositivo acustico e visivo di .-

controllo contatto con il paziente e interruzione automatica della terapia in caso di adesione
irregolare. Alimentazione a corrente di rete e a batteria interna autonoma per il facile trasporto
nei reparti di degenza.

N° 3 Apparecchi per ELETTROTERAPIA ANTALGICA aventi le seguenti caratteristiche
minimali: ,

compatto ¢ multifunzionale, alimentazione di rete 230 V (50/60 Hz) ¢ a batteria autonoma
interna, ampio display a cristalli liquidi per una facile e rapida impostazione dei parametri.

Due canali indipendenti per regolazione dell’intensitd di corrente anche tramite apposito
filocomando. Almeno 10 memorie programmabili e protocolli preimpostati classificati per
patologia. Possibilita di eseguire protocolli di trattamento in sequenza. Possibilita di erogazione
delle seguenti correnti: bipolare interferenziale,interferenziali quadripolari e isoplanari,pulsata
bifasica asimmetrica,alternata interrotta,diadinamiche,faradichecontinua interrotta a media
frequenza,erogazione a corrente costante o a tensione costante. Completo di accessori d’uso.

N° 2 Apparecchi per MAGNETOTERAPIA aventi le seguenti caratteristiche minimali:
composto da uniti base-generatore, tavolinetio in legno per detto, lettino per “trattamenti
corredato di relativo solenoide. Computerizzato con protocolli di trattamento preimpostati, a 2
uscite sdoppiate per il controllo e il collegamento simultaneo di 2 solenoidi a cilindro ¢
separatamente con protocollo separato di applicatori flessibili modellabili per il trattamento
focalizzato delle singole articolazioni. L’intensitd del campo magnetico per il solenoide
principale a cilindro non deve essere inferiore ai 70 Gauss. L’azienda offerente dovra indicare i
prezzi individuali delle parti che costituiscono I’apparecchiatura al fine di poterle eventualmente
acquisire separatamente nel caso si presentino differenti necessita logistiche di installazione
(esempio solo generatore e applicatore localizzato per trattamenti senza lettino)

N° 1 Apparecchio per MAGNETOTERAPIA aventi le seguenti caratteristiche minimali:
composto da unitd base-generatore carrellato, “doppio lettino per trattamenti corredati di
solenoidi (la Ditta offerente dovra indicare in offerta il costo dell’unitd base con un letto e un
solenoide, nonché il costo del letto supplementare).



Computerizzato con protocolli di trattamento preimpostati, dotato di luce di avviso emissione in
corso. Deve possedere 4 uscite per il collegamento simultaneo di 2 letti con controllo
indipendente e di 2 solenoidi piccoli per il trattamento focalizzato delle singole articolazioni (
diametro 30 cm con intensita di campo fino a 150 Gauss). Solenoidi a scorrimento motorizzato
con posizione automatica per sede di trattamento classificata per patologia. Possibilita di
esecuzione di trattamenti total-body con scorrimento per scansione automatica su tutto il corpo
del paziente. Il solenoide del letto deve avere un diametro di almeno 80 ¢m per consentire un
agevole accesso anche di pazienti obesi. L’intensitd del campo magnetico erogabile da questo
solenoide non deve essere inferiore agli 80 Gauss. '

o N°1 LAMPADA UV/R arecchig-pe
caratteristiche minimali: .
potenza IR 1000 W, potenza UV 500 W. Irradiatore su stativo carrellato, regolabile in altezza e
snodato per regolazione dell’orientamento di emissione.

e n°4 carrelli per apparecchi di terapia fisica, dotati di due ripiani e due vasche scorrevoli su

guide con scomparti per riporre spugnetie, acqua € accessori.

A aventi le seguenti

1l responsabile della riabilitazione e

MC%WHM territgriale
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AZIENDA USL N.7
Ospedale S. Barbara. Iglesias

U.0O:di Medicina Interna
Primario Dott. E. Spiga

) Iglesias 10.11.2003
Alla c.a. del Responsabile Servizio Acquisti

Come d’accordi si invia elenco delle attrezzature ed arredi per il nuovo reparto di lungodegenza con
allegate le caratteristiche tecniche

CAMERE DI DEGENZA:

N° 20 letti ,completi di sponde laterali, asta solleva paziente e asta porta flebo

N?° 15 materassi antidecubito per pz a basso rischio di lesioni da decubito.

N° 10 sovra-materassi da sovrapporre ai precedenti per pz a rischio medio di.lesioni da decubito.
N° 5 materassi per pz a rischio alto di lesioni da decubito

N° 20 comodini con tavolo servitore incorporato

N° 10 armadi per pazienti a 2 ante

N° 7 tavolini

N° 30 sedie

ARREDI AMBIENTI TECNICI ( elenco abbinato ali’allegato delle caratteristiche )
ATTREZZATURE STANDARD

\/ 1 N° 1 elettrocardiografo a 12 canali con carrello
°1 deﬁbrlilatore monitor
N° 1 carrello medicazione
} N° 1 carrello farmaci
carrello emergenza '
A;\Y/ I carrelli di servizio in inox due vplani. .. ... e
rello porta cartelle.
°2 barelie da trasporto
N° 2 sistemi solleva pazienti
NP 2 carrozzine doccia .
Ne° 6 poltrone per trasporto pazienti
N°1 macchina trituratrice per riftuti organici.
N° 4 piantane per flebo montate su ruote
N° 4 separe montati su ruote

Per la lungodegenza & indiSpensabiie che i corridoi siano dotati di fascie paracolpi ~corrimano e che
vengano eliminati gli pi‘-’oll v1v1 con par, La pwoh

poy it
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ATTREZZATURA PER PALESTRA

N°1 Lettino da Statica completameme in acciaio 0 per manipolazione e mobilizzazione con
drenaggio elettrico a tre sezioni,

N° 1 Parallela multiterapica

N° 1 Spalliera svedese in legno di faggio con zanche per ancoraggio cm90x250h

N° 4 Deambulatori in alluminio pieghevole sn‘odabile, regolabile in altezza da 77 a 100cm

N° 2 Deambulatori in alluminio con due ruote e due puntali, regolabile in altezza da 77 a 100cm

N° 2 Deambulatori in afluminio con quattro ruote di cui due piroettanti e due direzionali, regolabile
in altezza completo di appoggi sottoascellari regolabili e seggiolino imbottito. Con freni.

N° 2 Deambulatori in acciaio verciato con 4 ruote piroettanti di cui 2 frenanti. Piano di appoggio
imbottito regolabile in altezza € larghezza Muniti di maniglie la cui controresistenza del pistone a
gas possano agevolare le operazioni di trasferimento dalla posizione seduta a quella eretta e

viceversa.
Misura cm60x60x97/ 125h

N° 4 Stampelle in alluminio con regolazione altezza da cm75 a 98

N° 1 Scala modulare con 5 elementi di cui:

Modulo A rampa con 5 gradini cm 9,6 h mis. cm150x70x70/
Modulo B rampa con 3 gradini cm 16 h mis. cm110x70x70/110h
Modulo C supporto mis.cm 70x12x50h

Modulo D corrimano fisso per pedana mis.cm70x6x95h

Modulo E pedana mis. Cm 70x70x50h

N°1Ruota per chinesi spalla a parete con telaio in acciaio verniciato e con parti scorrevoli cromate.
Regolabile in altezza, fornita di frixione per graduare lo sforzo.
Mis. Cm 90x20x115/180 h

N°1 Tappet; in gommapiuma a densﬁa ﬂraduata rivestito in s1m1}pelle telata 1gmfuga e lavabile

Mis.cm 200x100x5h

Mis.cm 200x100x10h
Mis.cm 200x140x3 h
Mis.cm 200x140x5 h
Mis.cm 200x200x5 h

N° 2 cyclette con manubrio e sedile regolabile ¢ comandi elettronici

Voglia gradire i piu cordiali saluti.



Servizio Sanitaric Regione Sardegna
Azienda U.S.L.N. 7
Carbonia

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE e

ATTREZZATURE PER RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE, COMPRESO CONTRATTO
DI MANUTENZIONE ASSICURATIVA QUINQUENNALE

ART. 1 OGGETTQO DELLA FORNITURA

Ii presente appalto interessa la fornitura, posa in opera collegamenti e collaudo a corpo, tipo “Chiavi
in mano”, delle apparecchiature e attrezzature individuate nell’Allegato- A - del presente
Capitolato, nel quale & dettagliata la loro specifica destinazione, i’'uso a cui sono destinate,
nonche le caratteristiche peculiari. L'appalto sara esperito mediante procedura aperta, con la forma
del pubblice incanto.

L'offerta della Ditta aggiudicataria & ritenuta, fatta salva diversa determinazione delia Ditta, valida _per
un periodo di almeno dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L’espletamento della fornitura potra essere effeftuato _in_due soluzioni temporali e

precisamente:
A. La Ditta aggiudicataria, entro sessanta giorni dalla stipula de! contratto, dovra assicurare la

fornitura, posa in opera e collaudo funzionale delle apparecchiature aggiudicate. L'affidamento si
intende comprensivo di eventuali opere murarie, allacci e/o collegamenti ad impianti elettrici,
ossigeno, gas, aria, aspirazione, pezzi o accessori speciali raccordi, tubi, ecc., laddove
necessarie. 0 comunque espressamente previste, il tutto anche se non dettagliatamente descritto
in offerta, e comunque di quanto occorrente per dare le apparecchiature ed attrezzature richieste
coliaudate, perfettamente fruibili e funzionanti conformati alle norme di Legge ed alle
caratteristiche richieste.

Le apparecchiature e attrezzature oggetto di fornitura sono meglio descritte nellALLEGATO A.
Le caratteristiche tecniche riportate nell’ailegato si intendono indicative. La mancata
rispondenza pud procurare I'esclusione dell’offerta.

Le Ditte, al fine di qualificare la propria offerta, possono proporre le soluzioni all'avanguardia ed
integrare motivatamente e specificatamente le apparecchiature elencate nell'allegato A, al fine di
fornire_apparecchi razionali_e funzionali in linea con le pill recenti tecniche e tecnologie. Tali
proposte costituiranno esclusivamente oggetto di valutazione qualitativa.

B. L'Azienda si_riserva la facolta, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di

aggiudicazione, anche in pit soluzioni, di acquisire alle stesse condizioni economiche di
offerta le ulteriori apparecchiature, attrezzature ed arredi identici a quelli agaiudicati. per un
importo non superiore all'importo aggiudicato, sempreché la Ditta confermi la validita della propria
offerta..
La fornitura deve essere effettuata alle medesime condizioni del precedente punto A), ovvero
comprensiva di opere murarie, allacci e colfegamenti per dare il tutto collaudato e perfettamente
funzionante tipo “chiavi in mano”. Nelleventualitd che la Ditta non confermi la propria offerta si
procede & nuova gara.

L'Azienda comunque, relativamente al presente appalto, si impegna all'acquisto sino afla disponibilita

finanziaria totale dichiarata in ordine prioritario, rinunciando alle acquisizioni non coperte

finanziariamente, in ordine di esposizione (o lotti} per ciascun servizio utilizzatore efo GRUPPO.

L’Azienda si riserva di acquisire anche solo in parte quanto elencato in ciascun lotto senza che
la_Ditta possa avanzare maggiori pretese, richieste di_indennizzi, ristoro o guantaitro.
L'’Azienda, inoltre, potra non dare corso ad acquisizione alcuna e, se lo ritiene opportuno anche in
considerazione della tipologia delle forniture gia espietate, procedere a nuovo appalto.

L'Azienda, inolire, si riserva la facolta di ricontrattare in termini quantitativi sia in riduzione che in
aumento entro | limiti di Capitolato, nonché in termini economici l'offerta proposta dalla Ditta
aggiudicataria senza che le altre Ditte possano eccepire riserva di sorta. Non sono ricontrattabili le
caratteristiche, la tipologia e le modalita contrattuali, fatti salvi i termini di pagamento.

L'appalto & ripartito in lotti, cosi come individuati nell'allegato A ~ Ciascuna Ditta pud partecipare ai
fotti di proprio interesse. L'aggiudicazione di un singolo lotto & inscindibile per cui, I'esclusione di una
singola apparecchiatura compresa nel lotte comporta I'automatica esclusione dell'intero lotto.
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ART. 2 PREZZ] DI FORNITURA

Ai sensi del punto 5 dell'art. 33 della jegge 28.02.1986 n. 41 i prezzi offerti in sede di gara sono fissi
ed invariabili per tutta la durata contratiuale, nonché per i successivi dodici mesi dalla data di
aggiudicazione per quanto disposto nel precedente art. 1.

Le Ditte dovranno formulare, solo ai fini delf'estensione dell'appalto, i prezzi unitari di ciascuna

apparecchiatura, attrezzatura ed arredo che restano vincolati per dodici mesi. Se richiesto nell'allegato

“A”" devono essere formulati anche i prezzi unitari del materiale di consumo dedicato.

H prezzo di fornitura delle apparecchiature ed attrezzature deve intendersi comprensivo, anche

se non dettagliatamente specificato in offerta, oltre a quanto gia specificato nel precedente art.

1 lett. A), della_garanzia globale di tipo assicurativo (full-risk), per la durata di 24 mesi,

qualunque componente compreso, nonché DEL COSTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE PRESSO L'’ASL e [laffivazione del servizio o del singolo apparecchio.
L’aqgiornamento_del personale non & previsto per le modeste apparecchiature ed attrezzature di
facile e comune utilizzo e per gli arredi.
Dovra_essere indicato anche il costo unitario, per ciascuna apparecchiatura, del contratto di
manutenzione, successivo _alla garanzia, sempre di tipo globale Assicurative (full-risk} con obbligo di
apparecchio in sostituzione in caso di riparazione eccedente le 48 ore dall'intervento, per la durata di
CINQUE ANNI.

Resta stabilito che, nella eventualita che L'Azienda USL aderisca al contratto quinquennale di
manutenzione, il costo inerente il contratto di manutenzione sara corrisposto in annualitd o semestralita, su
indicazione delle Ditta aggiudicataria, posticipate.

La Ditta pud stabilire in offerta, una validita dei prezzi superiore ai 365 giorni fissati dal presente Capitolato.

Nei prezzi unitari dei singoli beni & sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovra
essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico
presso i locali delfAzienda USL 7, installazione, collegamenti e coliaudo, nonché di ogni alfro onere
accessorio, con esclusione delll.V.A. Sono esclusi dal collaudo contestuale con la Ditta le attrezzature che
non richiedono particolare montaggio ed istruzione nonché gli arredi.

ART. 3 CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Le caratteristiche funzionali delle apparecchiature sono desumibili dall’allegato A.

E' AMMESSA UNA SOLA OFFERTA ALTERNATIVA per CIASCUN LOTTO e non per singolo
apparecchio se il lotto & costituito da pill apparecchi. Le offerte eccedenti non saranno vaiutate. E'
consentita la proposta di accessori opzionali, non previsti nelf'allegato A), purché non essenziali per |'utilizzo
del bene e per 'uso a cui & destinato, che si intendono comunque forniti come previsto nel presente articolo
e nel successivo articolo 5, ovvero previsti nell'allegato "A” come opzionali, per i quali la Ditta deve formulare
il prezzo unitario separatamente dal prezzo a corpo chiavi in mano.

Resta stabilito che le parti intendono avvalersi delle facoltd concessagli dagli artt. 1453 e 1456 del Codice
Civile. In particolare nel caso di difetti presentati dal bene fornito che eccedono la normale manutenzione ed
interessanti componenti costruttivi, ovvero nel caso che il bene fornito non risponda realmente alle necessita
per le quali & stato acquistato od alle caratteristiche formulate in sede di offerta ed ai requisiti richiesti, il
contratto potra essere risolto in danno alla ditta.

Tutte le apparecchiature, atirezzature ed arredi devono essere conformi alle normative Nazionali ed Europee
vigenti al momento della consegna dei beni, in particolare dovranno essere tassativamente rispettate le
norme sulla sicurezza, le norme sui dispositivi medici e sulle interferenze elettromagnetiche, di
“accreditamento” e sulla marcatura CE. L'appalto si intende regolato da tutta la specifica normativa di
riferimento, anche se non specificatamente richiamata, in particolare dal R.D. 2440/1923, R.D. 827/1924,
normativa europea ed italiana sulle apparecchiature elettriche, elettroniche e sulle interferenze , marchi CEe
marchio qualita, D. Lgv. 358/92, D.Lgv. 402/98, L. 109/94, L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed
integrazioni

ART. 4 GARANZIA

Non deve essere inferiore a anni 2 (due) di tipo manutentivo e assicurativo (totale) eseguita a domicilio
delfAzienda USL, nella sede in cui & dislocato il bene, con interventi, nelle 48 ore (escluse festivita ma
comprese le prefestivita) decorrenti dalla richiesta telefonica, fax o fonogramma, fatte satve condizioni pid
favorevoli. In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 48 ore (o condizioni piu
favorevoll), sard applicata la_penale del 5% (cinque per cento), computata sul 10% del valore di

ASL 7 CARBONIA 2



acquisto del bene per ogni 48 ore o frazione di ritardo; se il ritardo eccede le 48 ore o frazione
successive la penale sara rapportata al 7% per ogni 48 ore o frazione, La terza infrazione da luogo
al’applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato ovvero
l'applicazione delle cautele di cui ai successivi articoli,

La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo.
La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia (due anni dal collaudo
positive).

ART. 5§ CONDIZIONI DI FORNITURA

La fornitura si intende "a corpo" “chiavi in mano’, compreso quindi ogni & gualunque onere di trasporto,
installazione, OPERE MURARIE, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che all'atio della fornitura deve essere indicato 'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura
fornita, il modello ed il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in
offerta, rifiutera la consegna di apparecchi che risultino gid superati tecnologicamente al momento della gara
e, per | quali la medesima ditta ha posto in commercio prima della gara apparecchi dello stesso modello ma
con tecnologia pill avanzata o sostitutivi del precedente. In tal caso l'affidamenio sara revocato. Se la
Commissione in sede di espletamento deli’appalto o I'Amministrazione in fase successiva, accertasse che la
data dichiarata dalla Ditta quale prima immissione in commercio & palesements non veritiera, intera offerta
saré esclusa; ovvero l'aggiudicazione globale della Ditta saréd revocata in favore del secondo migliore
offerente, con conseguente cancellazione della Ditta dal’Albo dei fornitori per la durata di anni tre. La Ditta
potra essere riammessa dietro motivata richiesta.

Con la presentazione dell’offerta Ia Ditta si impeqgna a garantire, oltre all’installazione e collaudo, un
corso di aggiornamento del personale presso la sede dell’Azienda USL per l'utilizzazione deile
apparecchiature.

La Ditta é tofalmente responsabile, anche ai fini della sicurezza, del rispetto delle norme contrattuali,
civilistiche e penali del propric personale operante presso la ASL per l'installazione, I'avviamento e
listruzione del personale ASL. La Ditta & anche responsabile dei danni procurati alla ASL ed a terzi
siano dipendenti che utenti o visitatori sia nella fase di avviamento e collaudo che in fase successiva di
ulilizzo se procurati da difetti costruttivi o di progettazione.

ART. 6 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Ai fini contrattuali e per una corretta valitazione dell'offerta la Ditta partecipante deve produrre, completa
in ogni sua parte, PENA LA NULLITA’, |2 documentazione sotto elencata,

Tale documentazione deve essere predisposta ed inoltrata secondo le indicazioni contenute negfi artt, 4 -8
e 10 del Capitolato Generale.

Pena Fesclusione deve essere prodotto quanto segue:
1) Cauzione provvisoria, resa nelle forme stabilite da art. 4 p.3 del Capitolato Generale, di €urc 2.000,60
{€uro duemila/00).

2) Dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal dichiarante quale legale
rappresentante della Ditta ovvero da Procuratore “ad negofia”, allegando copia griginale o autenticata
nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di_ documento di identita,
pena l'esclusione. Tale dichiarazione, in caso che la Ditta intenda costituire una Associazione
Temporanea di Imprese (ATH deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti 'AT|, (corredata
da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti)_per i quali deve essere allegata,
pena l'esclusione, copia del documentc di identita.

Lo schema della suddetta dichiarazione, prevista nel punto 4 dell'art. 4 del Capitolato Generale, &

allegato al presente.

Relativamente a tale dichiarazione si rappresentano di sequito alcune precisazioni:

Dichiarazione {(Vedi Allegati 1 — 1 Bis A — 1 Bis — B)

Il contenuto della dichiarazione & riportato integralmente negli allegati1,-1Bis~-Ae 1Bis~B

IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA L. 68/99, VEDAS! QUANTO PREVISTO AL

PUNTO 5 DELL’ART. 22 CHE SEGUE. '

- L'Allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Sccieta, Consorzi o Cooperative che
partecipano all'appalto singolarmente,
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3)

4)

5)

6}

7)

8)

9)

- Gli Allegati 1 Bis ~ A e 1 Bis — B, devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appaito in
Associazione Temporanea di Impresa (ATI), ovvero quale Consorzio Provvisorio ai sensi di legge.
In fal caso ['Allegato 1 Bis — A deve essere utilizzato dalla Ditta Mandataria/Capogruppo;
L'Allegato 1 Bis — B deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "Mandante” costituente I'ATI o il
Consorzio Provvisorio. Relativamente a ciascuna Difta costituente FAT! o il Consorzio deve essere
individuata la tipologia di attivita o fornitore di competenza.

Si rammenta, inoltre, che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale
ricorso al subappalto, individuando sia le parti di lavoroffornitura da affidare sia, possibilmente, le
Ditte.

Si rammenta che il subappalto non pud eccedere il 30% del valore complessivo del contratio e deve
essere preventivamente autorizzato dall' Azienda.

L'ATI o il Consorzic aggiudicatario non possono pils modificare Passetto indicato in gara e
devono impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale Associazione Temporanea
di Imprese mediante Atto Notarile da produrre prima della Stipula Contrattuale.

LA MANCANZA Dl UNA QUALUNQUE DELLE SINGOLE DICHIARAZION! ELENCATE NEL PUNTO
2 SOPRAELENCATO O IL MANCATO RISPETTO DELLE FORMALITA’ COME L'INCOMPLETEZZA
DEl DATI RICHIESTI (DA INSERIRE DA PARTE DELLA DITTA OFFERENTE) E NMOTIVO
INSINDACABILE DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

In_caso di costituzione di ATI la dichiarazione deve essere resa da futte le Ditte costituenti FATl ed
accompagnata da fotocopia del doecumento di identita di tutti i dichiaranti, pena 'esclusione.

Copia del Capitolato generale, del Capitolato Speciale e relativo Allegato A - timbrati dalla Ditta e
firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell’offerta, cosi come richiesto nel p. 1 art. 4 del
Capitolato Generale;

Descrizione dell’attrezzatura tecnica e delle misure adotfate per garantire la gqualita, sia a livello
produttivo che distributivo riferite alle apparecchiature ed attrezzature oggetto di offerta;
Relazione riportanfe l'indicazione dei tecnici e degli organi fecnici che facciano o meno parie
integrante della Ditta ed in particolare dei controlli di qualita.{pud essere unita alla dichiarazione
di cui al punto 4 che precede);

Relazione tecnica singola e specifica per CIASCUNA APPARECCHIATURA ED ATTREZZATURA
oggetto di offerta, contenente la descrizione analitica e funzionale delle singole caratteristiche,
nonché da DEPLIANT e SCHEDE TECNICHE e/o scheda di sicurezza efo manuale d’usc o
manutenzione, Deve essere, inoltre, allegata, per ciascun apparecchio, fatta salva la possibilita
che una sola scheda possa ricomprendere pil: apparecchiature, la scheda di cui aiPart. 22 p. 2
come da fac-simile allegato;

Questionario relativo all’assistenza tecnica, come da modelio fac-simile allegato, da redigere per
ciascuna Ditta in caso di pin Ditte, per Lotti diversi, deputate alla manutenzione, corredato dal
modello fac-simile che riassuma, nel caso che pid apparecchiature offerte siano affidate in
manutenzione alla medesima Difta, 'elenco delle apparecchiature affidate. |l contratto di
manutenzione deve conformarsi alle prescrizioni del successivo art. 20;

Eventuale certificazione del sistema qualita rilasciato ai sensi delle norme europee UNI EN SO
9001; 2000 {VISION) da organismi_accreditati. {L.a presenza di tale certificazione & motivo di
valutazione in sede qualitativa). Anche per le Ditte manutentrici se diverse daila Ditta offerente;
Relazione contenente il piano programmatico ed operativo per assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli apparecchi, {pud essere contenuta nelf’elenco di cui af punto 7 che
precede);

10} Copia dell’offerta_economica contenente 'elenco delle singole apparecchiature, attrezzature

oggetto di offerta, RIPORTANTI MARCA E MODELLO con riferimento e richiamo alle specifiche
schede tecniche di cui al precedente punto 6, SENZA PREZZ|. La presenza di un solo prezzo
esclude Pofferta dell’intero lotto.

11) Modello G.A.P. compilato limitatamente al secondo riquadro denominato “Impresa partecipante”.

in_caso di A.T.I deve essere prodofto PER OGNI IMPRESA FACENTE PARTE DEL
RAGGRUPPAMENTO. Per il “volume d’affarf” inserire if dato dell'ultimo esercizio concluso,

Tutta la decumentazione, 'offerta, e relazioni, fe schede teeniche, i depliants e quant’altro, pena

Fesclusione, devono essere resi esclusivamente in lingua italiana.
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ART. 7 REQUISITI D! AMMISSIONE

Le Ditte, per poter essere ammesse ail’appalto, devono risultare in possesso dei sequenti requisiti
minimali, l1a cui carenza & motivo insindacabile di esclusione:

A. L'offerta, honché tutta la documentazione di cui al precedente art. 6, come le schede tecniche —
relazioni e depliants deveno essere resi esclusivamente in lingua italiana.

B. E’ inoltre motivo di esclusione:

) La carenza dei requisiti_di_cui alla_dichiarazione dell’art. 6 punto 2. nonché eventuale
documentazione, dichiarazione o certificazione o Vofferta medesima_in_gualunque modo
condizionata;

I} Le offerte incomplete, condizionate o rese da persone da nominare o comungue non chiare;

i) Le Diite costituenti ’ATl, ovvero le Ditte individuate quali_mandatarie di Cooperativa o
Consorzi, non possono partecipare né in forme singole né in_alfra forma associata pena
'esclusione_di_entrambe le offerte. In _caso di Cooperativa o Consorzio deve essere
individuata fa Ditta affidataria. La mancata indicazione, per ciascuna Ditta costituente PATI,
delle parti di fornitura di competenza di ciascuna, come il mancato impegno a costituire ’ATI
nella forma indicata, in caso di aggiudicazione, con le modalita previste dalla Legge.

V) Per poter essere valutate le offerte devono prevedere Pintero lotto unico ed onnicomprensivo
delle dotazioni costituenti ciascun singolo lofto, conforme ai requisiti minimi di leqge e
secondo le ‘“‘norme di_accreditamento” delle strutture sanitarie emanate dalla Regione

Sardeqna.

V) La carenza di una qualunque delle dichiarazioni o documenti vincolanti indicati _nel
precedente arf. 6. come la presentazicne oltre i termini o il mancato rispetto delle modalita

indicate neali art. 4-5-8-9 e 10 del Capitotato Generale;
VI) Le motivazioni di cui al’art. 11 de!l citato D. L..gvo 358/92,

VIl) I mancato rispetto della Legge 12.03.1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili, ovvero la
mancata produzione dell’autocertificazione in caso che il numero di dipendenti sia superiore
a 15.

Vill) Dichiarazioni false o mendaci.
IX}) La mancata apposizione della firma {o delle firme in_caso di ATIl) laddove prevista dai
Capitolati e dagli allegati schemi .
X) La mancata presentazione delia cauzione provvisoria, ovvero la mancata rispondenza alle
caratteristiche indicate nel Capitolato, se richiesta nell’art. 6 del presente Capitolato.
Xl} La mancata produzione della fotocopia del documento di identitd det dichiarante alleqata alla
Dichiarazione di cui all’art. 6 punto 2.

ART. 8 COSTITUZIONE RDEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Nella fase di perfezionamento del confratte la Ditta aggiudicataria, nel termine di giomi 10 (dieci) dalla
comunicazione della USL, deve provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo nella misura
del 10% (dieci per cento) delf'ammontare del confraito stesso.

Sia la cauzione provvisoria che definitiva devono essere costituite con le modalita previste neif’art. 5
del Capitolato Generale, ovvero con le forme di cui alla Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il deposito cauzionale definitivo & svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validita
della garanzia e dopo che sia stato accertato il pienc soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Il deposito cauzionale definitive sara restituito solo al momento della costituzione del deposito cauzionale a
garanzia del contratto quinquennale di manutenzione, per un ammontare pari al 10% ( dieci per cento)
delfimporto del contratto quinquennale, Tale ultima cauzione sara resa alla scadenza del contratio
quingquennale di manutenzione previo accertamento di conformita agli obbligh contrattuali, La copertura
potra essere aggiornata per l'importo, di anno in anno, in ragione delle annualita successive.

il deposito cauzionale definitivo & infruttifere.

ART. 9 COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Le offerie. redatte in carta leqale ed in finqua italiana, dovranno essere datate e firmate dalla persona

o _persone abilitate ad impegnare leqalmente {a Ditta offerente, ovvero dai feqgali rappresentanti di
tutfe le Ditte costituenti FATI, pena l'esclusione. Dovranno essere formulate per merce resa franco
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magazzini_di _guesta Azienda, compreso imballo, installazione collegamenti e collaudo, compreso

avviamento ed istruzione del personale. Si rammenta che saranno escluse le offerte che non prevedono
la totatita del lotto.

L'cfferta dovra essere inserita da sola in separata busta riposta all'interno del plico con le modalita di cui agli
art. 8 e 9 del Capitolato Generale.

Si precisa che e offerte devono esporre il prezzo unitario in euro, in cifre od in lettere ( in caso di pil
beni costituenti un unico lotto dovranno essere indicati i prezzi unitari di ciascun bene),

L'Offerta dovra prevedere i sequenti PREZZI, riportati sia in cifre che in lettere:

A) 1. Prezzo unitario onnicomprensivo di_ogni sinqolo_bene, tenendo presente che per le
apparecchiature ed impianti deve ritenersi_comprensivo della_garanzia di tipo assicurativo
{totale con sostituzione), costituente le voci di ciascun lotto riportante la Marca, il Modello, il
riferimento al depliant o scheda tecnica, il quantitativo, il prezzo complessivo per pil unita. Se
richiesto nelf’allegafo A devono essere riportati sia i prezzi unitari che i costi dell’eventuale
materiale di consumo dedicato.

2. Costo annuo fisso ed invariabile, PER_CIASCUNA APPARECCHIATURA o _impianto del
contratto di manutenzione assicurativa (full-risk) comprensivo della dotazione di apparecchio
sostitutivo, con durata QUINQUENNALE, riportante il costo annuo e quinquennale
COMPLESSIVO.

3. Eventuale percentuale di sconto, da applicare sui prezzi di offerta di cui al precedente punto 1,
per le condizioni di pagamento migliorative di cui ali’ultimo capoverso del successivo articolo
17.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifra é ritenuta valida la pid vantaggiosa per

I'Azienda USL.

Deve essere obbligatoriamente riportata 'aliquota 1.V.A. corrispondente, in vigore ali’atto della formulazione.

L'offerta economica & segreta e deve essere presentata in busta chiusa.

Nella busta contenente Pofferta economica non devono essere inseriti altri documenti. Tale busta

deve essere inserita alfinterno del plico contenente tutta la restante documentazione, con le

modalita di cui all’art. 6 del presente Capitolato e del Capitolato Generale.

Le offerte devono pervenire all’Azienda USL pena Pesclusione entro il termine tassativo indicato nel
bando, con le modalita indicate nel Capitolato Generale.

Da tale data, questa Azienda USL ha 180 giorni_di tempo per poter procedere all'aggiudicazione della
fornitura, durante i quali lofferta deve essere considerata valida ed irrevocabile. L'offerta della Ditta
aggiudicataria, per quanto disposto al precedente art. 1 & vincolata per almeno 365 giorni dalia data_di
aggiudicazione, fatto salvo periodo pit favorevole indicato daila Ditta in offerta.

Tutte le apparecchiature, indipendentemente dalla specifica dell'offerta delle ditte e dai depliants, devono
intendersi fornite corredate da tutti gli accessori normali d'uso (da_elencare in offerta efo nelle schede
tecniche) per essere utilizzate per le funzioni alle quali sono destinate, con lesclusione dei soli optional non
influenti sul corretto e funzionale utilizzo dellapparecchioc per Fuso specifico a cui & destinato. Le
apparecchiature devono essere conformi alle norme in vigore al momento della consegna e comunque
devono essere marcate CE,

A tal fine, anche se l'offerta non dovesse elencare specificatamente un gualunque accessorio d'uso
indispensabile per l'utiizzo corretto del bene da acauisire o per linterconnessione con altro apparecchio o

per la specifica caratteristica costruttiva (cavi, adattatori, trasformatori, accumulatori, compressori etc.) questi
devono intendersi compresi in ogni caso nel prezzo offerto per il bene medesimo.

Per tale motivo in offerta, nell'eventualita che sia riportato il costo distinto di accessori, deve indicarsi quali di
tali accessori si rendono indispensabili per il corretio uso del bene e quali invece opzionali o facoltativi per
migliorarne la qualitd e quindi non influiscono sul corrette utilizzo a cui il bene & destinato, secondo le
indicazioni formulate nell'allegato A).

Non possono essere ritenuti opzionali o facoltativi quegli accessori indispensabili per soddisfare le condizioni
di uso per cui sono destinate e/o le caratteristiche richieste dal presente Capitolato

ART. 10 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

il pubblico incanto da luoqo ad agaiudicazione provvisoria, immediatamente impegnativa per la Ditta
mentre |'Azienda resta vincolata solo dopo le approvazioni di rito della Delibera di aggiudicazione.

L'Azienda si riserva comungue di non procedere, per motivi di opportunitd o per eccessiva
onerosita, ad aggiudicazione alcuna, senza che cid possa procurare pretese di alcun tipo da parte
delle Ditte partecipanti. L'Azienda, inoltre, prima di adire al'aggiudicazione definitiva_si riserva_di
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procedere, se ne ricorrono i presupposti o in caso di offerte uniche, alla ricontratiazione con le
modalita stabilite nel penuitimo comma del precedente Art. 1.

L’aggiudicazione sara disposta in favore dell’offerta pitl vantaggiosa ai sensi dell’art. 16, punto 1,
lett. b) del D. Lgs n. 358 del 24/07/1992, cosi come modificato dall’art. 19 punto 1b D.Lgs. 402/98, e
con i criteri sotto fissati:

A) PREZZO : PUNTI 40/100

B} QUALITA : PUNTI 60100

La valutazione per la qualitad dell'apparecchiatura offerta dovra essere ripartita in funzione dei coefficienti
descritti nel presente Capitolato.

{ 'attribuzione del punteggio sara effettuata come segue:

A) PREZZO : alla Ditta che presenta il minor prezzo in assoluto sara attribuito il punteggio massimo di
401100 chiamando “X” il minor prezzo ed “Y” il prezzo superiore;
al prezzi superiori sard assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 40 in modo
proporzionale alla differenza di prezzo.
H punteggio alle Ditte sara pertanto attribuito come segue:

PUNTIDI *“Y” = X x 40
Y

l prezzo da assumere a valore per I'attribuzione del punteggio sara costituito dalla sommatoria dei
costi di cui alla lett. A), punti 1 e 2 del precedente art. 9. Ai fini del conteggio, relativamente al
contratto di manutenzione, sara assunto l'onere quinquennale.

B) QUALITA: sara attribuito it punteggio che discende dalla elencazione delle specifiche caratteristiche
per le singole apparecchiature proposte;
punteggic che dovra essere confortato dalla descnzlone delle peculiaritd ed
evidenziazioni di particolaritad oggettive.
La valutazione per la qualita delle apparecchiature offerte sara ripartita in funzione dei
seguenti coefficienti;

 B1: VALUTAZIONE TECNICA: MAGGIOR COMPLETEZZA DELLA DOTAZIONE E QUALITA’
COSTRUTTIVA, e di composizione dell’apparecchiatura offerta legata ad una completezza
{maggior e miglior dotazione) degli apparecchi e degli accessori d'uso vaiutando le migliorie
rispetto alle caratteristiche base del presente Capitolato.

PUNTI DISPONIBILI: 23/60

(allatio del’atfribuzione del punteggic sarannc evidenziare le differenziazioni rilevate in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi offerti).

Si terra conto anche dell'anno di prima immissione in commercio.

« B2: VALUTAZIONE OPERATIVA: MIGLIORE SOLUZIONE TECNOLOGICA MIGLIOR
FUNZIONALITA’, maneggevolezza, migliori soluzioni di installazione e d’uso.

PUNT] DISPONIBIL]I 27/60 - {come il precedente punto B1 in verbale devono essere
evidenziate le differenze).

La Commissione pud disporre I'esame dell'apparecchiatura offerta installata presso la sede delllASL o
altra struttura pubblica o privata anche mediante prova pratica. In tal caso il punteggio di cui ai precedenti
punti B1 e B2 sara attribuito in relazione all'esito della prova pratica

Per tale motivo la Ditta offerente pud indicare nella “scheda tecnica” allegata o con elenco a parte in
quale struttura pid prossima trovasi installato e funzionante limpianto proposto. (Non sono ammessi
impianti similari fatta eccezione per impiantt di nuova produzione nel qual caso la Ditta dovra rendersi
disponibile alla prova anche presso propria strutiura).
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¢ B3: MIGLIOR ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'- sulla base dei
punti 4 e 5 del precedente art. 6 - Punti 3/60.

La Commissione attribuira un punteggio massimo per la certificazione di qualita UN] EN {SO 9001: 2000

{VISION).

o B4:MIGLIOR PIANO PROGRANMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE (Art. 6 punti 8 e 9). Punti 4/60,

¢ B5: CERTIFICAZIONE Serie UNI EN 1SO 9001: 2000 per le sole Ditte Manutentrici.
Punti 3/60.
L'aggiudicazione sara in favore della Ditta che pil si avvicina al punteggio massimo 100/100.

i punteggio di qualith di cui ai precedenti punti B1 ¢ B2 é attribuibile solo alle caratteristiche
migliorative a quelle minimali fissate nell’allegato A del presente Capitolato,

L'offeria non dovra essere in aleun modo condizionata.

Ad insindacabile giudizio deli'Azienda USL, la fornitura pud essere aggiudicata anche in presenza di
un'unica offerta valida, dopo attenta vaiutazione sulla congruita del prezzo offerto,

Nell'ipotesi di offerte uguali si procedera richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte interessate, in caso di
ulteriore parita si procedera a sorteggio pubblico.

L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosita di non
accettare nessuna delle offerte presentate.

E’ ammessa una sola offerta alternativa globale, “a corpo” per ciascun lotto di fornitura,

L'esclusione di un singolo apparecchio per mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche minimali
previste nel presente Capitolato & insindacabile e comporta, trattandosi di appalto “a corpa”, Pesclusione
dellintera offerta del singolo lotto — Nei lotti che comprendono pil dotazioni Pesclusione di una sola
apparecchiatura comporta I'esclusione delf'intero lotto.

lLa valutazione da parte della Commissione delle caratteristiche delle apparecchiature offerte nel
raffronto con le caratteristiche elencate nell’allegato A) del presente Capitolato non pu¢ prescindere
dalie seguenti valutazioni, che devono essere tenute presenti in sede di esame delle offerte:

1} le indicazioni numeriche contenute nell'allegato A) riferite a dimensioni, diametri, sezioni, calibrazioni,
pesi e qualunque altra unitd di misura, numero degli accessori, modalita e materiali costruttivi,
accessori e quant'altro devono essere ritenute indicative con possibilita di variazioni, tali comunque da
non alterare obiettivamente la tecnologia, funzionalita e qualita det bene, per 'uso a cui & destinato.

in le indicazioni relative a prestazioni funzionali e parametriche devono ritenersi soddisfatte
nelfeventualitd che lapparecchiatura offerta presenti obiettivamente caratteristiche similari,
equivalenti o superiori che rendono inutile efo superato, e/o superflua la specifica prescrizione, ovvero
che la specifica caratteristica sia comungue presente anche se mediante diversa modalita operativa
efo diverso metodo applicativo, sempre che quest'ultima soluzione non renda l'apparecchio proposto
tecnologicamente superato, non funzionale efo non idoneo allo specifico uso. Le caratteristiche
superiori che sono state valutate per le ammissioni delle offerte, in luogo della specifica caratteristica
minimale prevista nellallegato A), non possono costituire valutazione ai fini del punteggio di qualita
guali migliorative.

L’Amministrazione si riserva ampia facoltd, a suo insindacabile giudizio, di adire_o _meno
alPaggiudicazione definitiva. .

Restano a carico della Ditta fornitrice gli obblighi, responsabilita ed adempimenti di cui all'art. 6 del D. Lgs.
19/09/94 n. 626.

ART. 11 CONTRATIO

L'Amministrazione si riserva la facoita di adire o meno all'aggiudicazione dopo aver verificato, oltre che la
legittimita, la convenienza economica e fopportunita di procedere alla stipula del contratto.
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Il contratto sara stipulato in forma pubblico-amministrativa e registrato. Tutte le spese sono a carico della
Ditta Aggiudicataria contraente. Per i Contratli di importo inferiore alla soglia comunitaria FAzienda si riserva
di procedere alla stipula contratiuale mediante Scrittura Privata.

Fanno aliresi carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali,
presenti e future, nonche le spese comunque connesse alla fornitura, o al servizio, perizie, ovvero le spese
connesse alle procedure previste in caso di soccombenza della Ditta.

Il contratto & immediatamente vincolante per 'aggiudicatario.

L'aggiudicatario che si rifiuta o ritarda la firma del contratio ¢ che tenga un comportamento dilatorio, incorre
nella perdita della fornitura, nellincameramento della cauzione a risarcimento forfetaric dei danni subiti
dall'Azienda, fatta salva Ia richiesta di maggiori danni, nonché nellesclusione per anni cingque dallAlbo
fornitort.

ART. 12 ULTERIORI FORNITURE

La ASL, come enunciato nelf'art. 1, si riserva la facolta, entro il termine minimo di dodici mesi dalla data di
aggiudicazione, anche in pill soluzioni, di procedere ad ulteriori ordinazioni alle medesime condizioni di
offerta, previa stipula di nuovo contratto.

ART. 13 CONSEGNA DEI BENI

La consegna dei beni deve essere effettuata nella gualita e quantita e luoghi, volta per volta indicati
nell'ordinazione.

Non saranno accettate consegne parziali se non autorizzate. La Ditta matura il diritto alla liquidazione
solo al completamento della fornitura contrattuale, anche se questa é costituita da piu apparecchi di
diversa tipologia.

L'espletamento delladempienza contrattuale dovra avvenire in unica soluzione da effettuarsi nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla data di stipula contratiuale, fatte salve condizioni pil favorevoli.

La Ditta deve certificare, al momento della fornitura, quanto segue:
1} anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato
anche con targa punzonata sulfapparecchio;

2} Certificazione di rispondenza alle norme CEl rilasciato dall'lMQ se nazionale od aitre norme 1EC se di
produzione estera, ritasciata dal competente organismo;

3) Autocertificazione di rispondenza alla regola dell'arte come disposte dalla legge 01.03.68 n® 186 per gli
apparecchi di produzicne nazionale ovvero di certificazione di rispondenza alle norme |EC vigenti nello
Stato estero fabbricante.

4) Eventuale certificazione di qualita secondo norme EN 28000 e EN 45000,

5) Per ciascuna apparecchiatura, come per le attrezzature elettriche, deve essere consegnato alla ASL_in
friplice copia, il libretto con le istruzioni d'uso, di sicurezza e di manutenzione # lingua [taliana. Le

apparecchiature ed attrezzature non possono essere collaudate se la Ditta non ha ottemperato agli
obblighi di cui sopra.

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con Findicazione delle prove e
dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi eleftrici e sulle singole unitd per le
apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese softo la propria personale
responsabilita ai sensi delia legge 15/68.

II°} Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, i
nominativo dellimportatore; per le apparecchiature CEE deve essete riportato il nome del
produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da
traduzione in Engua italiana. Le serigrafie ed | manuali tecnici operativi, nonche te istruzioni di uso
dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non
conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto,
debhano essere dotati di 2 {due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere
serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - 17 - lI°- I}").
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Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni allinterno dell’Azienda U.S.L. a proprio rischio, assumendo a
proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc.), salvo diversa ed
espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda U.S.L., dovendosi tali spese,
intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione delfa fattura non si terra conto di tali spese.

Le conseqne devono essere effettuate dal lunedi al venerdi dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00 presso i
magazzini dell'Azienda U.S.L. ovvero nel luogo di installazione del bene indicato nell'ordine di acauisto.
All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino della U.S.L.., apposita nota in
triplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicati il tipo _ed il codice delle singole
apparecchiature fornite, che devono corrispondere obbligatoriamente a guelli offerti e ordinati.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dalfUfficio (non il numero
di protocallo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta dal ricevente sara restituita al fornitore o all'incaricato
alla consegna.

Le apparecchiature non passano in proprieta dell'Azienda U.S.L. e quindi i fornitori non acquistano il diritto al
pagamento qualora vengano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative delle apparecchiature pofranno essere rese possibili solo dopo apposita e
preventiva richiesta della Ditta ad insindacabile giudizio delllAmministrazione, previo accertamento
qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

It fornitore non potra avanzare pretesa alcuna basata su accordi varbali,

La Ditta deve provvedere alla perfetta installazione dell'intera fornitura oggetto di appalto (arredi compresi),
allavviamento, al collaudo ed alllistruzione del personale.

ART. 14 INADEMPIENZE E PENALITA'

1) Il fornitore che consegna le apparecchiature di qualita o quantitd non conforme a quella stabilita,
contravviene ai patti stabiliti.

In tal caso I'Azienda U.S.L. potra a suo insindacabile giudizio:

a) accettare fa fornitura con una congrua riduzione del prezzo da concordarsi con la Ditta;

b) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;

c) rifiutare lapparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risoluto il contratto, cancellare
la stessa Ditta dallAlbo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito
cauzionale, procedere all'acquisto in danno, salvo 'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri
interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

L'apparecchiatura fornita e contestata resta depositata nelfAzienda USL a disposizione della Ditta
fornitrice che ne deve curare limmediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori massimi di
giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature rifiutate non venissero tempestivamente ritirate dal fornitore, I'Azienda
USL non rispondera della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore
potra pretendere alcun compenso o risarcimento.

2) I} fornitore dovra provvedere alla installazione e collaudo entro il termine di giorni 10 (dieci) dalta fornitura.
L'avviamento e l'istruzione del personale dovranno essere assicurati entro i successivi trenta giorni dal
collaudo.

3) A carico del fornitore che non adempie a quanto prescritto nei precedenti punti 1 e 2 nei modi e nei tempi
stabiliti, 'Azienda USL puo applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima
deflo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La penale
sara elevata giornalmente da un minimo deil’{1% (uno per cento) a un massimo del 2% (due per cento)
in misura crescente per i ritardi eccedenti i 10 giorni, salvo la facolta del’Azienda USL, per ritardi
eccedenti | 30 giorni, di dichiarare il contratto "jpso jure” risolto per fatto per colpa del fornitore ed in
danno al medesimo.

Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili, quale scusante da parte della Ditta fornitrice,

motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovute a scioperi, calamita, sopraggiunta onerosita ed
altro, carenza di trasporto, etc..
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ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sara risoluto "ipso jure” nei seguenti casi:

a) recidiva nel fornire merce diversa o carente dei requisiti pattuiti;

b} recidiva nei ritardi delle consegne e/o collaudi nonché nelleventuale sostituzione;

¢) ritardi o sospensione della fornitura o dell'adempimento contrattuale per fatti dell'aggiudicatario;

d) recidiva nel mancato rispetto dei termini di intervento di assistenza tecnica, di cui al precedente art. 4
quali #l ritardato intervento, oltre le 48 ore, nell'arco di ciascuna delle cinque annualitd. In tal caso
fAzienda & autorizzata a non corrispondere i ratei di dodicesimi del canone annuale di manutenzione
non ancora maturati dalla data dell’evento ed a ritenere, a titolo di risarcimento, una penale del 20%
{venti per cento) sulle annualita successive, che diviene del 30% {trenta per cento) se Pannualita
successiva & una sola, Nel caso che la risoluzione operi nellultimo anno contrattuale ia Ditta deve
risarcire l'intera annualita,

e) Mancato avviamento e formazione de! personale nei termini di cui al precedente art. 14.

Oltre | casi suesposti il contratto sara risolto "ipso jure” anche in caso di fallimento dell'aggiudicatario e del
pari in caso di subfornitura non autorizzata (art. 1556 del Codice Civile) o cessioni anche parziali, che sono
rigorosamente vietate,

La risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta, comporta I'automatica cancellazione della stessa
dallAlbo dei fornitori per anni cinque.

La risoluzione opera anche nel caso di inottemperanza ai termini di consegna di cui al precedente art. 1 per
un termine eccedente i 30 (trenta) giorni.

In caso di risoluzione FAzienda USL si riserva la facoltd di proporre f'affidamento al secondo migliore
offerente previa applicazione degli addebiti e penali di rito ed incameramento della cauzione. Il contratto si
intende stipulato con la forma della “Riserva di gradimento” (Riferita alla funzionalita e per 'uso a cui il bene
& destinato) ai sensi dell’art. 1520 del C.C.

L'Azienda U.S.L. pud prescindere dalla risoluzione contrattuale di cui al precedente articolo e richiedere
(nella eventualita che il bene presenti difetti che esulino dalle caratteristiche funzionali dichiarate in sede di
appaito) la sostituzione integrale del bene: Non saranno comunque accettate, nel periodo di garanzia,
riparazioni interessanti la struttura funzionale del bene. La garanzia prevista dagli Artt. 1512/1490/1482 del
C.C. si intende operante con il patto espresso di sostituzione de! bene nei casi previsti nei precedenti commi.
In entrambi i casi di applicazione degli art. 1456, 1512 e 1490 resta comungue salvo il risarcimento del
danno subito {(artt. 1223 e 1493 del C.C.) oltre I'incameramento della cauzione definitiva.

Resta stabilito altresi che il termine di prescrizione per avvalersi delle facolta di cui ai citati artt. 1456 e 1520
del C.C. decorre dalla data di cessazione della scadenza della garanzia prestata.

ART. 16 COLLAUDI

Linstallazione il montaggio, rassemblaggio ed il callaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il coliaudo deve compiersi entro i termini fissati nell'art. 1, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato
con PUfficio Tecnico dell’Azienda USL.

L'attivazione funzionale e Faddestramento del personale devono compiersi entro i 15 giorni successivi al
coliaudo.

In caso di mancato collaudo ovvero mancata attivazione elo addestramento al personale, per difetti, per
mancata rispondenza o per carenze funzionali la Ditta deve provvedervi entro il termine ultimativo di giorni
dieci (10), decorsi i quali opera la possibilita di risoluzione di cui alfart. 15 ovvero l'applicazione delle penali
per ritardato avvio, di cui al precedente art 14.

Nl ritardo dellespletamento del collaudo, ovverc la mancata attivazione efo Faddestramento del personale
comporta 'applicazione delle sanzioni previste nel precedente art. 14.

Prima del collaudo fa Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

1} libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;

2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformita alle normative vigenti, in cui vengono specificate:
a) le normative di riferimento per la sua costruzione;

b) in quali locali ad uso medico tale apparecchio & destinato;
c) le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina.
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Alf'atto del collaudo Ia Ditta, oltre guante gia richiesto, deve rilasciare 1l certificato di verifica dei parametri di
sicurezza elettrica secondo norme IEC 601-1 o CEl 62-5, o altre norme similari, in carenza del quale non
puo dichiararsi il collaudo positive.

ART. 17 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretia, dopo il positivo
collaudo funzionale e I'attivazione del Servizio, nel termine di 80 giorni tramite il Servizio di Tesoreria istifuito
presso la Banca di Sassari, Agenzia di Carbonia.

il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte ie condizioni della fornitura, ivi compreso il

collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il fermine si ritiene sospeso sino a 30 {trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le

condizioni contrattuali,

La ditta in sede di offerta deve proporre uno SCONTO CONDIZIONATO ALLE SEGUENTI condizioni

favorevoli di pagamento che applichera questa Azienda:

- liquidazione dell’ 80% dell'importo della sola fornitura entro 30 (frenta) giorni dal ricevimento della fattura
stessa, purché linvio della fattura sia successivo alla consegna della merce ordinata, previa verifica di
rispondenza all'offerta ed al Capitolato e sua accettazione;

- liquidazione del 10% entro trenta giorni dal collaudo positive,

- liquidazione del 10% a saldo eniro frenta giomi dalla data di atiestazione del Reparte utilizzatore di
avvenuto avviamento ed istruzione del personale.

Rimane inteso che, qualora questa Azienda, per motivate ragioni, non potra adempiere a quanto anzidetto

detto sconto non verra preso in considerazione. Lo sconto & invece dovuto se la mancata liquidazione entro

30 giorni & dovuta a difetti riscontrati nel bene fornito e formalmente notificati alia parte. | 30 giorni decorrono

dall'accettazione del bene.

ART. 18 FALLIMENTO DEL FORNITORE

il faflimento del fornitore, anche se seguito da concordato o previo concordate preventivo, comporta la
rescissione automatica del contratto senza che cid sia pregiudizio all'applicazione delle penalitd o sanzioni
previste nei precedenti arficoli per I'eventuale maggiore onerosita nella fornitura che ['Azienda U.S.L.
dovesse sostenere.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sara competente il Foro di Cagliari. A rettifica del Capitolato generale & preciuso il
ricorso all Arbitrato. Al fini del presente appalto e contrattuali saranno ritenute valide solo le comunicazioni
effettuate mediante iscritto e notificate a mezzo Race. AR.

ART. 20 MANUTENZIONE

La garanzia ed il contratto di manutenzione quinquennale ASSICURATIVA DI CUI ALL’ART. 2 e successivi
articoli, devono intendersi comprensivi di ogni e qualunque onere per spese viagglo, trasferta, permanenza
in sede, lavorazioni, ogni & qualunque parte di ricambio o componente, effettuata presso il Servizio
utilizzatore del bene con interventi illimitati. Nella eventualitd che la riparazione debba essere eseguita
presso la Sede della Ditta ogni onere per il trasporto resta a carico della medesima che deve provvedere a
dotare IL. SERVIZIO D1 APPARECCHIO SOSTITUTIVO.

Tutti i ricambi devono essere Originali. La Ditta deve assicurare il mantenimento delia Marcatura CE,
nonché effettuare periodicamente, secondo le norme di legge, le verifiche elettriche da annotare su
apposito “libretto”, come devono essere annotati gii interventi manutentivi, da tenersi presso il
“Servizio”.

| tempi di intervento e le penalita sono quelli gia determinati per il periodo di garanzia di cui al precedente
art. 4.

Si stabiliscono inoltre le seguenti modalita operative di assistenza tecnica:

Le richieste di intervento vengono effettuate dagli incaricati nei modi stabiliti (telefono o fax).

1) Ogni intervento di manutenzione deve essere effettuato secondo la regola del'arte.

2} Le parti di ricambio sostituite devono essere originali o autorizzate dal costruttore, nuove di fabbrica o
condizioni equivalenti e devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza
dellapparecchiatura.
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3} A seguito di ogni intervento viene rilasciato un rapporto di lavoro che deve contenere almeno le seguenti

indicazioni.

- Numero di identificazione

- Dati identificativi dell'apparecchiatura (madello, matricola)

- Data, ora e modalita di ricevimento della chiamata, nome di chi {'ha effettuata -

- Luogo, data e ora di inizio e fine intervento,

- Tipo di intervento (manutenzione ordinaria, intervento su richiesta, ecc.)

- Descrizione dei lavori eseguiti e delle parti di ricambio sosfituite

- Osservazioni sullo stato dell'apparecchiatura

- Firma del tecnico incaricato della riparazione e del referente del Servizio interessato.

- Data dell'ultima verifica di sicurezza elettrica e indicazione se lintervento di manutenzione é stato tale da
non richiedere una ulieriore verifica di sicurezza.

SICUREZZA ELETTRICA

1) Ogni apparecchiatura deve essere accompagnata dal libretto di sicurezza.

2) Ogni apparecchiatura deve essere sottoposta a controlli periodici di sicurezza eletirica e funzionale.

3) Ognilibretto deve essere conservato presso il Servizio interessato.

4) 1l libretto della sicurezza deve essere aggiornato almeno ogni 12 mesi e in ogni altro caso in cui, a
discrezione della Ditta o su richiesta del Servizio Attivita Tecniche dell Azienda, si rendesse necessario.

5) Si precisa che il Servizio Attivita tecniche dell'Azienda U.S.L. si riserva ia facolta di effettuare verifiche di
controflo a conferma di quanto riportato sul libretto di sicurezza.

Caratteristiche del fibretto di sicurezza

Il libretto deve contenere i dati identificativi delfapparecchiatura ed i risultati dei controlli di sicurezza

effettuati.

| controlli effettuati devono essere basati sulle norme CEI EN o IEC relative all'apparecchiatura in oggetto.

In particolare su ogni libretto deve almeno essere riportato:

> Lista delle verifiche atte a determinare la corrispondenza dei parametri impostati e la precisione dei
sisterni di controllo e visualizzazione

> Lista delle verifiche atte a determinare la funzionalita dei mezzi di protezione

¥ Valori delle correnti di dispersione (verso terra, nellinvolucro, nel paziente, ausiliaria) -
» Valore di resistenza della terra di protezione (se classe |°).

Le apparecchiature fornite dovranno essere rispondentl ai requisiti previsti dalle normative di sicurezza
vigenti o che dovessero entrare in vigore nel corso del contratto.

L’Azienda, indipendentemente dalla valutazione economica in sede di aggiudicazione, si riserva di affidare in
contratto di manutenzione solo parzialmente le apparecchiature ed attrezzature oggefto di appalto.

Deve essere fornito eventuale elenco delle Ditte manutentrici se diverse dalla Ditta offerente, riportante i dati
delia Ditta e le apparecchiature affidate in manutenzione.

ART. 21 NORME DI RINVIO

¥

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie,
nazicnali e regionali vigenti.

ART. 22 ALLEGATI

Costituiscono allegati del presente Capitolato, oltre I'Allegato A) individuante I'oggetto della fornitura e le
caratteristiche minimali alla quale la stessa deve attenersi, i seguenti elaborati:

1} Facsimile delle dichiarazioni di cui al punto 2 del precedente art. 6.

2) Facsimile della scheda tecnica da fornire per ogni singolo apparecchio.
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3) Facsimile della scheda per le Ditte manutentrici.

4) Facsimile del MODELLO G.A.P., pena esclusione. Il Modello GAP  allegato, compilato limitatamente
al secondo riguadro denominato “/mpresa partecipante”, In caso di A.T.I. deve essere prodotto PER
OGNI! IMPRESA FACENTE PARTE

5) PENA L'ESCLUSIONE la dichiarazione di cui alla legge 68/39, prevista negli ALLEGATI 1 left. u, -
ibis A lett. u ed 1 bis B , per poter essere ritenute valide devono essere rese CANCELLANDO le
diciture di cui non ne ricorrono i presupposti, tale da rendere chiara _ed inequivocabile la
dichirazione effetttuta, IN CASO CONTRARIOQ LA DICHIARAZIONE S| INTENDE COME NON RESA,
provocando I'automatica esclusione della DITTA.
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ALLEGATOA

LOTTO 1 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 4 Lettini per visita e trattamento

Caratteristiche:

+ Ad altezza variabile regolata da comande oleodinamico. Parte supetiore a due settori, schienale
regolabile a mezzo frizione meccanica. Rivestimento in materiale plastico lavabile. Dim. circa cm
194x60x40>96h — Completo di porta rotolo.

LOTTO 2 - (Servizio recuperc e rieducazione funzionale)

N°1 Negativoscopio
Caratteristiche:
»  Orizzontale/verticale mis. 100x 50.

LOTTO 3 - (n° 2 Servizio recupero e rieducazione funzionale — n° 2 U.Q. Lungodegenza Riabilitativa PO S.
Barbara)
N° 4 Cyclette
Caratteristiche:
e (Can sistema di frenamento a nastro e indicatore di forza frenante da uno a diect e indicatore di
distanza, consumo di energia, velocita, chilometraggio complessivo, cambio automatico dell'indicatore,
misurazione del polso & riposo. Manubrio e sedile regolabili. Dim .circa 150x55x120h

LOTTO 4 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N°® 2 Mini stepper

Caratteristiche:

¢« Per lallenamento cardiocircolatorio ed il training della muscolatura di gambe e glutei, completo di
computer.

LOTTO 5 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N® 1 Tavola di equilibrio

Caratteristiche:

« Per la prono supinazione del piede con resistenza alla pressione esercitata da molle . Dim. circa cm
34x17x8 circa

Lotto 6 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N® 2 Palloni di Bobath
Caratteristiche:
. Dimensioni: media.

Lotto 7 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 2 Carrozzine di transito
Caratteristiche; :
Facilmente riducibile per agevolarne il trasporto in auto
Fiancate ribaltabili 0 estraibili e pedane estraibili e girevoli
Le 4 ruote devono avere @ superiore a 200 mm ed inferiore a 350 mm
Freni di stazionamento
Sedile di larghezza compresa tra cm 38 e cm 45
Equivalente al cod. 12.21.06.045 di classificazione SO del D.M. 332/1999

# & & @

Lotto 8 - {Servizio recupero e rieducazione funzionale)

A) N° 1 Deambulatore chiudibile
s Struttura in acciaio cromato efo verniciato a forno o in lega leggera;

+ Scorrevole su 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento su ructe (equivalente al cod.12.06.090086
di classificazione 1SO del D.M. 332/1989)
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» Con regolazione della base in altezza {(equivalente al cod.12.06.08109 di classificazione 1SO del D.M.
332/1999)

» Telalo pieghevole (equivalente al cod.12.06.09130 di classificazione 1SO del D.M. 332/1999)

e Tavolo con incavo regolabile (equivalente al cod.12.06.09136 di classificazione 18O del D.M.
332/1999)

B) N° 1 Deambulatore
s Struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega leggera;
» Rigido con appoggio al terreno (equivalente al cod. 12.08.03003 di classificazione 1SO del D.M.
332/1999)
¢ Con regolazione della base in altezza (equivalente al cod.12.06.08109 di classificazione 1SO del D.M.
332/1999)
« Telaio pieghevole (equivalente al cod.12.06.09130 di classificazione ISO del D.M. 332/1989)

Lotto 9 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 2 cavigliere da 1 Kg.
N° 2 caviigiere da 2 Kg.
N° 2 cavligliere da 3 Kg.

N° 2 polsiere da 1 Kg.
N° 2 polsiere da 2 Kg.
N° 2 polsiere da 3 Kg.

N° 2 manubri da 0.5 Kg.
N° 2 manubri da 1 Kg.
N° 2 manubri da 2 Kg.
N° 2 manubri da 3 Kg.
N° 2 manubri da 4 Kag.
N° 2 manubri da 5 Kg.
N° 1 portamanubri

N° 2 manubri a molie

Lotto 10 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 1 Sedia polivalente per la riabilitazione degli arti inferiori e superiori

Caratteristiche:

» |l braccio oscillante pud essere utilizzato da entrambi i lati e la resistenza di ottiene con pesi, forniti con
la sedia. Lo schienale pud essere posizionato orizzontalmente, le cosce e i piedi possono essere fissati
con cinghie. Deve regolare singolarmente I'entita dello sforzo, V'escursione del movimento e il punto di
applicazione. Dim 80x72x67/230h

Lotto 11 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)
N° 10 Elastici tipo REP PUTTY (intensita da 1 a 5}

N° 10 Elastici tipo REP BAND (intensita da 1 a 5)
Lotto 12 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)
N° 1 LEG PRESS orizzontale

Lotto 13 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 1 Apparecchio per flesso estensione dita con supporto per avambraccio inclinabile. Dim 40x20x20

Lotto 14 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 1 Apparecchio per prono supinazione mano e avambraccio con supporto per avambraccio. Dim
40x20x20.
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Lotto 15 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N°® 1 Parallela multi terapica

Caratteristiche;

e  Struttura in acciaio verniciato con corrimano regolabile in altezza, pedana formata da pil elementi
rivestiti in alluminio antisdrucciolo e lavabile. Gli elementi della pedana possono formare diversi percorsi
(concavo, convesso, a cunei, percorso sensoriale, a ostacoli). Dim 300x72x75/115h

Lotto 16 - (U.O. Lungodegenza Riabilifativa PO S. Barbara)

N° 1 Lettino di sfatica completamente in acciaio per manipolazione e mobilizzazione con drenaggio

elettrico a tre sezioni

Caratteristiche;

¢« Drenaggio con controllo elettrico bilaterale

¢ Movimentazione sezione gambe separate e sezione testa gas-assistite azionate con singola leva con

range — 22° a 45°

Drenaggio elettrico

Tronco con range angolazione prona da 0° a 20° e seduta da 0° a 95°

Piedino regolabile per dislivelli pavimento

Altezza variabile elettrica, con escursione da 46 cm a 92 cm

Movimentazione sezione braccla in posizione prona

Ruote con sistema ancoraggio a terra

Lunghezza 196 cm larghezza 70 cm

Munito di barre laterali porta accessori, foro per il viso a U con chiusura, porta rotolo, sgabello per

operatore, poggia testa rimovibile

e Rivestimento in materiale espanso vergine, ricoperto in vinile lavabile e ignifugo, con imbottitura
completamente avvolta lungo i bordi per sicurezza e comfort

+ Portata 180 Kg

2 & & © © ©o 0o @»

Lotto 17 - (L. 0. Lungodegenza Riabilitativa PO 5. Barbara)
N*® 1 Parallela standard dim cm 300x72x75x115h

Lotto 18 - (U.O. Lungodegenza Riabilitativa PO S. Barbara)
N° 1 Spalliera svedese in legno di faggio con zanche per ancoraggio cm 90x250h

Lotto 19 - (U.O. Lungodegenza Riabifitativa PO S. Barbara)

A. N°4 Deambulatori
s |n alluminio, pieghevole, regolabile in altezza da 77 a 110 cm (equivalente al cod. 12.06.03.003 di
classificazione ISC det D.M. 332/1999)
« Con regolazione della base in altezza {equivalente al c0d.12.06.09.108 di classificazione ISO del
D.M. 332/1989)
¢ Telaio pieghevole (equivalente al cod.12.06.09.130 di classificazione SO del D.M. 332/1998)

B. N°2 Deambulatori
e |n alluminic con due ruote e due puntali, regolabile in altezza da 77 a 110 cm {equivalente al cod.
12.06.08003 di classificazione 1SO del D.M. 332/1999)
e Con regolazione della base in altezza (equivalente al cod.12.06.09.109 di classificazione SO del
D.M. 332/1999)
e Telaio pieghevole (equivalente al cod.12.08.09.130 di classificazione 150 det D.M. 332/1809)

C. N° 2 Deambulatori
e In alluminio, con guatiro ruote di cui due piroettanti e due direzionali, completo di appoggi
sottoasceliari regolabili e seggiolino imbottito. Con freno
» Con regolazione della base in altezza (equivalente al cod.12,06.09.109 di classificazione 1SO del
D.M. 332/1899)
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s Telaio pieghevole (equivalente al cod.12.06.09.130 di classificazione 1SO del B.M. 332/1898)

D. N°2 Deambulatori

¢ In acciaio verniciato con con 4 ruote piroettanti di cui 2 frenanti.

= Con regolazione della base in altezza (equivalente al cod.12.06.09.109 di classificazione 1SO del
D.M. 332/1999)
Telalo pieghevole (equivalente al cod.12.06.09130 di classificazione I1SO del D.M. 332/1989)

« Piano di appoggio imbottito regolabile in altezza e larghezza
Munito di maniglie la cui controresistenza del pistone a gas possa agevolare le operazioni di
trasferimento dalla posizione seduta a quella erelta e viceversa. Misura cm 60x60x27/125h

Lotto 20 - (U.O. Lungodegenza Riabilitativa PO S. Barhara)
N° 6 Stampeille in alluminio con regolazione altezza da cm 75 a 98 (equivalente al c0d.12.03.06.003 di
classificazione 1SO del D.M. 332/1999)

Lotto 21 - (U. Q. Lungodegenza Riabilitativa PO S, Barbara)
N° 1 Scala modulare con 5 elementi di cui;

- Modulo A rampa con 5 gradini cm 9,6h mis, cm 150x70x70/110h
- Modulo B rampa con 3 gradini cm 16h mis. cm110x70x70/110h
- Modulo C supporto mis. cm 70x12x50h

- Modulo D corrimange fisso per pedana mis. cm 70x6x95h

- Modulo E pedana mis. cm 70x70x50h

Lotfto 22 - (U.0O. Lungodegenza Riabilitativa PO S, Barbara)

N° 1 Ruota per chinesi spalla a parete con telaio in acciaio verniciato e con parti scorrevoli cromate.
Regolabile in altezza, fornita di frizione per graduare lo sforzo. Mis. cm 90x20x115/180h.

Lotto 23 - (U.O. Lungodegenza Riabilitativa PO 8. Barbara)

Tappeti in gommapiuma a densita graduata rivestiti in similpelie telata, ignifuga e lavabile nelle seguenti
quantitd e misure:

- N° 1 cm 200x100x5h

- N® 1 cm 200x100x10h

- N° 1 cm 200x140x3h

- N°® 1 cm 200x140x5h

- N 1 cm 200x200x5h

Lotto 24 - {Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 2 Apparecchi per LASERTERAPIA

Caratteristiche:

»  Tecnologia ad emissione combinata di due sorgenti laser infraresse, con differente lunghezza d'onda ad

emissione continua e pulsata su applicatore defocalizzato multidiodico a puntamento fisso (laser MLS -
sistema ad emissioni di impulsi laser multionda controliati).
Area trattamento di circa 5 cm. Almeno 25 protocolli di trattamento sulle pili comuni patologie gia
memorizzate e programmi liberi per ogni canale di trattamento. Potenza di emissione fino a 1250 mW
(classe 4) e frequenza selezionabile da 1 a 2000Hz oppure emissione continua. Dotato di ulteriore
uscita per il collegamenio di un manipolo con programmazione indipendente dalla testata laser;
I'apparecchiatura dovra essere quindi corredata di manipolo infrarosso ad alta potenza con 2W in
emissione continua e per stimolazione localizzata dei punti trigger. Unitd base su ruote piroettanti e
testata laser orientabile su stativo autostatico. Corredato di occhiali di protezione per il paziente e per il
terapista secondo normativa CE - trasparenti.
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Lotto 25 ~ (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 3 Apparecchi per ULTRASUONOTERAPIA
Caratteristiche;

Completamente automatico, dotato di testina stagna multifrequenza da 1 a 3 MHz per emissione
continua e pulsata con ampia superficie di trattamento.

Almeno nove protocolli standard preimpostati e inizio delta terapia premendo un unico tasto.

Elevata facilita di utilizzo con ridotto numero di pulsanti. Dispositivo acustico & visivo di controllo
contatto con il paziente e interruzione automatica della terapia in caso di adesione irregolare.
Alimentazione a correnti di rete e a batteria interna autonoma per i facile trasporto nei reparti di
degenza. Completo di carica batteria.

Lotto 26 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 3 Apparecchi per ELETTROTERAPIA ANTAILGICA
Caratteristiche:

Compatto e multifunzicnale, alimentazione di rete 230 V(50/60Hz) e a batteriz autonoma interna,
completo di carica batteria, ampio display a cristalli liquidi per una facile e rapida impostazione dei
parametri.

Due canal indipendenti per regolazione dell'intensita di corrente anche framite apposito filocomando.
Aimeno 10 memorie programmabili e protocolli preimpostati classificati per patologia. Possibilita di
eseguire protocolli di trattamento in sequenza. Possibilita di erogazione delle seguenti correnti: bipolare
interferenziale, interferenziale quadripolare e isoplanare, pulsata bifasica asimmetrica, alternata
interrotta, diadinamica, faradichecontinua interrotta a media frequenza, erogazione a corrente costante
o a tensione costante. Completa di accessori d'uso

Lotto 27 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N°® 2 Apparecchi per MAGNETOTERAPIA
Caratteristiche;

NB.

Composto di unita base-generatore, tavolinetto in legno per detto, letlino per trattamenti corrdato di
relativo solencide. Computerizzato con protocolli di trattamento preimpostati, a 2 uscite sdoppiate per il
controllo e il collegamento simultaneo di 2 solenoidi a cilindro e separatamente con protocolic separato
di applicatori flessibili modellabili per il trattamento focalizzato delle singole articolazioni. L'intensita del
campo magnetico per it solenocide principale a cilindro non deve essere inferiore a 70 GAUSS,

La Ditta deve indicare specificatamente il prezzo unitario delle parti che costituiscono I'apparecchiatura

L.otto 28 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N° 1 Apparecchio per MAGNETOTERAPIA
Caratteristiche:

NB.

Composto di unith base-generatore carretlato, doppio lettino per trattamenti corredati di solenoidi.
Computerizzato con protocolli di trattamento preimpostati, dotato di luce di avviso emissione in corso.
Deve possedere 4 uscite per il collegamento simultaneo di 2 letti con controllo indipendente e di 2
solenoidi piccoli per il trattamento focalizzato delle singole articolazioni (diametro 30 cm con intensita di
campo fino a 150 GAUSS). Solenoidi a scorrimento motorizzato con posizione automatica per sede di
frattamento classificata per patologia.

Possibilita di esacuzione di trattamenti total-body con scorrimento per scansione automatica su tutto il
corpo del paziente. |l solencide del letfo deve avere un diametro di almeno 80 cm per consentire un
agevole accesso anche di pazienti obesi. L'intensitd del campo magnetico erogabile dal questo
solenoide non deve essere inferiore agli 80 GAUSS.

La Ditta deve indicare specificatamente il prezzo unitario delfunitad base con un letto e un solenoide
nonché il prezzo del letio supplementare
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Lotto 29 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)

N* 1 Lampada UVAR
Caratteristiche:

« Potenza IR 1000W, potenza UV 500 W. Irradiatore su stativo carrellato, regolabile in altezza e snodato
per regolazione dell'orientamento di emissione.

Lotto 30 - (Servizio recupero e rieducazione funzionale)
N® 4 Carrelli per apparecchi di terapia fisica

Caratteristiche:
s Dotati di due ripiani e due vasche scorrevoli su guide con scomparti per riporre spugnette, acqua e
accessori.

ASL 7 CARBONIA 20



IALLEGATO 1]

(Modello da utilizzare in caso
di partecipazione singola)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)
1l sottoscritto nato il a
residente in Via ne
C.F. .in qualita di (titelare o rappresentante
fegale)
della ditta
con sede a CAP ,; via n°____
C.F. Part.IVA: Telef, Fax

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'/Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

valendosi della facolta stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilita
penali cul pud andare incontro In caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 76 del medesimo
DFR, ed informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n® 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanmo Pesclusiva finalitd di consentire ur regolare svolgimento della gara e saranno trattati in
modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legpe 675/96;

- laraccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per I'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;

- idati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo e modalita dettate;

= il sottoserilte, tilolare dei dati personali, dispone delle facoltd i esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/69;

- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, & Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 69013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che fa Ditta sopra individuata

a) & in possesso delliscrizione alla Camera di Commercio di o alAlbo Provinciale delle imprese
Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza);
- numero d’iscrizione:
~ data di iscrizione
- durata delia Ditta/data termine:
- attivita esercitata (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lofti per

cui si intende presentare offerta)

- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forina giuridica)
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalitd), nonché poteri

loro conferiti (in particolare per le societd in nome collettivo dovramo risultare tutti | soci, per le societd in accomandiia
semplice i soci accomandatari, per le altre societda tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di

rappresentanza).

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, & regolarmente iscritta nel/neflo (barrare la caselia che
interessa ed indicare i dati di iscrizione)
. [l] Registro prefettizio

. @ Schedario generale della cooperazione

+ & concorre — partecipando come consorzio — per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede
legale di ciascuna Ditta):
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d)
€)

g)
h)

D
k)
)

q)

W)

e in caso di aggiudicazione I'appalto sara affidato alla propria Consociata ;

autorizza il sottoscrito a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a
CAP , via n°
C.F. Part.IVA: Telet, Fax

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto alfarticolo 17 delia Legge 19/03/1990, n. 55;

non si trova in stato di liquidazione, di falimento, di cessazione o di sospensione dell'attivitd commerciale, di
amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure
di falimento e concordato neif'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in
cOrso,;

nei suoi confronti non & stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulia propria moralita professionale, o per delitti finanziari;

nellesercizio della propria atfivita professionale non ha commesso efrore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotta dall'amminisirazicne aggiudicatrice;

non si & resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavorator
dipendenti;

non si & resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
non si & resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per Fammissione agli appalti;

non si & resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti Fosservanza delle norme poste a
tutela delia prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

nellesecuzione di forniture affidate dallAzienda USL n° 7 di Carbonia:
- non si & resa inadempiente circa gli obblight derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
- non ha commesso grave negligenza o malafede;

& in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacitd economica e finanziaria, i
mezzi, Torganizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualita, gli adempimenti
contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniturefservizio in appatto;

non si trova nelle condizioni di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e
seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di

futte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come agni altro elemento

utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del

prezzo e di conoscere ed accettare tutte te condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione

delfappalto, ritenendo remunerativa fofferta economica praticata;

ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni confrattuall previste

dal capitolato speciale d'appaito e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e det

capitolato speciale d'appalto & esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara,

accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice

civile;

considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per

lesecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle

specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di

sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti 0 @

terzi durante Pesecuzione dell'appalto e per effetto di questo;

non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controlio o di collegamento di cui allarticolo 2358

del codice civile;

non partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzio di concorrenti, & neppure in forma

individuale qualora abbia partecipato alla gara in ATl o consorzio;

si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comungue dirette a condizionare il regolare

svolgimento delia gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase

di esecuzione del contratto;

in caso di aggiudicazione:

- siimpegna a sottoscrivere gli atfi contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;

. concorda che, ai sensi del 1 comma dell’art. 5 del D. Lgs. @ ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per
ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
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X) & inregola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1299 n°68, ed attesta,
ai sensi delfart. 17 delia citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condiziont (fa Ditta, pena I'esclusione, deve
apporre una crocetia in uno dei quattro punti soitostanti, 0 in alternativa deve presentare una dichiarazione a 5é stante).

[1] non & soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non & soggetta alla normativa, in guanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha
effettuato nuove assunzioni dope il 18 gennaio 2000;

[31 ha ottemperato all’obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaic 2000;

[4] ha ottemperato all‘obbligo di legge, in quanto con pilt di 35 dipendenti;

y) non sussistono a suo carico:

- e misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stiputare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;

- lesistenza dei piani individuali di emersione di cui ail'art. 1 bis, comma 14 deila legge n. 383/2001 e s.m.

z) intende far ricorso al subappalto, secondo e norme vigenti, affidando le seguenti attivita o forniture (descrizione delle
attivitt o forniture in subappaltc) , per un valore pari al
30% del totale dellappalto (a discrezione del dichiarante possenc essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in
subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita l. V.A., indirizzo etc...),

aa) disp one di ulteriori sedi in via
. {ripetere tante volte quante sono le sedi)
bb) dispone della seguente organizzazione:
* o dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di

cc) nell "eventualita che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appaite per
servizi non soggetii alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di
aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall ispettorato Provinciale del Lavoro;

dd) retativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10
(dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che
consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;

ee) nell a circostanza in cui lappalto preveda I'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste
saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con
le norme assistenziali e previdenziali e sotto a propria responsabilita;

ff) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in
adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato
Speciale di appaito.

Dichiara inoitre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualita che comprenda pitt beni, non & scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

1l Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

% Pena Vesclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da
fotocopia del documento di identita del dichiarante.

¥ 1In caso di sottoscrizione da parte di procuratore “ad negotia”, pena l'esclusione, deve essere allegata
anche originale o copia autentica della Procura notarile.

% La mancanza, tra i documenti prodotti, defla presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza

della sua compilazione, sard motivo di esclusione della Ditta partecipante alia gara.
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» Il presente modello “Fac simile” & solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente
integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessita, le dichiarazioni contenute nelle
Jettere b) “consorzio”, z) “subappalto” e cc) “Legge 1369/60”, questa uitima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere
e) “divieto intestazione fiduciaria”, dd} “fornitura apparecchiature” ed ee) “esecuzione opere edili ed

impiantistiche”,
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IALLEGATO 1 bis — Al

{Modello da utilizzare dalla
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 _n°® 445)
Il sottoscritto nato il a
residente in Via ne
C.F. ,in qualita di (titofare o rappresentante
legale)
della ditta
con sede a CAP , via
Part.IVA: Telef. Fax
costituita Capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di
fornitura/servizio di , composta da:
1. Ditta:
con sede a via , C.F.
alla quale & affidata la fornitura/servizio di
2. Ditta:
con sede a via ; C.F.
alla quale & affidata la fornitura/servizio di
3. Ditta:
con sede a via , C.F.

alla quale & affidata la fornitura/servizio di
ai fini del’ammissione all'appalto indetto dall’Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

valendosi della facolta stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilita
penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione falsa 0 mendace, ai sensi dell’art. 76 del medesimo
DPR, ed informato, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n® 675, che:

1a raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno P'esclusiva finalitd di consentire un regolare svolgimento della gara ¢ saranno trattati in
modo lecito, in base al principio di correttezza e comungue nel rispetto della legge 675/96;

- laraccoita dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per I"adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla 1a presente dichiarazione;

- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalitd dettate;

- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltd di esercitare tutti { diritti di cui all’art. 13 della legge 675/69;

- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, & Azienda U.8.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata
a) & in possesso delliscrizione alla Camera di Commercio di o allAlbo Provinciale delle imprese
Artigiane ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell"Albo e Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero d'iscrizione:
- data di iscrizione
- durata della Ditta/data termine:
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b)

c)

d
e)

g
h)

)
)

m)

n)

o}

P)

aq

0

5)

- attivita esercitata (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per

cui si intende presentare agfferta)
- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma givridica)
- organi di amministrazione, persone che [i compongono (indicare nominativi ed esatle generalita), nonché poteri

loro conferitt (in particolare per le societé in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le societd in accomandita
semplice | soci accomandatari, per le alire societd tutti | componenti del Consiglio di amministrazione muniti di

rappresentanza)’

in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, & regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che
interessa ed indicare i dati di iscrizione)
. [t Registro prefettizio

« [2 Schedario generale della cooperazione
. & concorre — partecipando come consorzio — per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione ¢ sede

legale di ciascuna Ditta).

e in caso di aggiudicazione I'appalto sara affidato alla propria Consociata ;

autorizza il softoscritto a rappresentare ed Impegnare legalmente la ditta offerente con sede a
CAP , via n°

C.F. Part.IVA Telef. Fax

si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

nen ha violato if divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55,

non si trova in stato di liguidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attivith commerciale, di
amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure
di falimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in
COorso;

net suol confronti non & stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla propria moralitd professionale, o per delitti finanziari;

nellesercizio della propria attivita professionale non ha commesso errore grave, accertato con quaisiasi mezzo di
prova addotta dallamministrazione aggiudicatrice;

non si & resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
dipendenti;

non si & resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;

non si & resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per Fammissione agli appalti;

non si & resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti I'osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

nellesecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n°® 7 di Carbonia:

- non si & resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,

- non ha commesso grave negligenza o malafeds;

& in grado di effetiuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacita economica e finanziaria, i
mezzi, l'organizzazione e le aftrezzature adeguate ad assicurare, con difigenza e puntualita, gli adempiment]
contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;

non si trova nelle condizioni di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degfi art. 120 e
seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delie attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonche di
tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni aitro elemento
utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione dei
prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione
dell'appalto, ritenendo remunerativa |'offerta economica praticata;

ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contratiuali previste
dal capitolato speciale d’appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del
capitolato speciale d'appalto & esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara,
accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice
civile;

considera incluso nellimporto di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per
Pesecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle
specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;

s rifiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a
terzi durante 'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
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t)
u)

v)

w)

X}

y)
z)
aa)

bt'a)

ce)
dd)

ee)

a9

non si trova, con altri concorrenti alia gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui allarticolo 2359

del codice civile;

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in

qualunque altra forma individuale efo associata;

si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare

svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase

di esecuzione del contratto;

in caso di aggiudicazione:

- siimpegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;

- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per
ritardati pagamenti sono dovuti nefla misura legale;

& in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed altesta,

al sensi delfart. 17 della citata Leage, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (fe Ditta, pena ['eselusione, deve

apporre una crocetta in uno dei quattro punti sotiostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante).

[1] non & soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non & soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,

[3] ha ottemperato all‘obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,
[4] ha ottemperato ali’‘obbligo di legge, in quanto con pill di 35 dipendenti;

non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni inferdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica

amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;

Yesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 & s.m.
intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attivita o forniture (descrizione delle
altivity o forniture in subappalto} , per un valore pari al
30% del totale dellappalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alle Ditta in
subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita LV.A., indirizzo etc...),
dispone di uiteriori sedi in via

{ripetere tante volte quante sono le sedi}
ispone della seguente organizzazione:

dipendenti con gualifica di
dipendenti con qualifica di
dipendenti con qualifica di
dipendenti con qualifica di

* n. dipendenti con qualifica di
che, in caso di aggiudicazione della gara, st impegna a costituire formalmente 'AT| e si conformera alla disciplina di
cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale
atto notarile conforme alla presente dichiarazione,

nelfeventualita che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalio per
servizi non soggetti alla disciplina dellart. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di
aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dallispettorato Provinciale del Lavoro,

relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10
{dieci} dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e gquinquennale che
consenta il mantenimenta dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;

nella circostanza in cui I'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste
saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con
le norme assistenziali e previdenziali e sotto ia propria responsabilita;

se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produmre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in
adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato
Speciale di appalto.

a

* % 3 ot
35353

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il fotto unico, pur nella eventualita che comprenda piit beni, non & scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

fi

1l Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)
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. B.!
Pena lesclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da
fotocopia del documento di identita del dichiarante.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore “ad negotia”, pena l'esclusione, deve essere allegata
anche originale o copia autentica della Procura notarile.
La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza
della sua compilazione, sard motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
E’ inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti
di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B
Il presente modello “Fac simile” & solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente
integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

vV VvV ¥ VYV Y&

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessitd, le dichiarazioni contenute nelle
lettere b) “consorzio”, z) “subappalto” e dd) “Legge 1369/60", questa uitima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute neile lettere
e) “divieto intestazione fiduciaria”, ee) “fornitura apparecchiature” e ff) “esecuzione opere edili ed
impiantistiche”.
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[ALLEGATO 1 bis ~ B|

{Modello da utilizzare da ciascuna
Ditta mandante in caso di ATI)

AUTODICHIARAZIONE

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)
It sottoscritte nato il a
residente in Via n°
C.F ,in qualita di (titolare o rappresentante
fegale)
della ditta
con sede a CAP , via
C.F. Part.IVA Telef, Fax

in gualita di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di

costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria “Capogruppo” della

Associazione temporanea di imprese {ATI),

Ditta avente sede &
' in via .

C.F.

rappresentata dal Sig.

ai fini delllammissione all’appalto indetto dall’Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

valendosi della facolta stabilita dagli artt, 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilita
penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell’art. 76 del medesimo
DPR, ed informato, ai sensi dell’art. 10 deila legge 31 dicembre 1996, n® 675, che:

che

la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno T"esclusiva finalitd di consentire un regolare svolgimento della gara ¢ saranno trattati in
modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetio detin legge 675/96;

la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per 'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
la mancata trasmisstone dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;

i dati personali non saranno comumicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla jegge secondo le modalita dettate;

il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltd di esercitare tutti 1 diritti di cui all’art. 13 della legge 675/69;

it titolare del trattamento dei dati, per tutti § fini di legge, & Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

la Ditta sopra individuata

& in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di o all'Albo Provinciale delle imprese
Artigiane ed attesta i seguenti dali (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'4lbo e Lista

ufficiale dello Stato di appartenenza).

- numero d'iscrizione:

- data di iscrizione

- durata della Ditta/data termine:

- atfivith esercilata (specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotio o ai lotti per
cuf si intende presentare offerta)

- forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica)

- organi di amministrazione, persone che i compongono (indicare nominativi ed esatte generalita), nonché poteri
loro conferiti (in particolare per le societd in nome collettive dovranne risultare tutti i soci, per le societa in accomandita
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b)

c)

d)

9)
h)

)
1)
m)

n)

o)

p)

)

)

$}

B

semplice | soci accomandatari, per le altre societd tuti | componenti del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza).

in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, € regolarmente iscritta nel/nello (barrare Ia casella che
interessa ed indicare i dati di iscrizione)
. f| Registro prefettizio

. @ Schedario generale delia cooperazione
. e concorre — partecipando come consorzio — per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede

legale di ciascuna Ditta):

& in caso di aggiudicazione I'appalto sara affidato alla propria Consociata 4
autorizza il softoscrittc a rappresentare ed impegnare legalmente fa ditta offerente con sede a
CAP , via n°

C.F. Part.IVA: Telef, Fax

si trova nel pieno e liberc esercizio dei propri diriiti;

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1890, n. 55;

nan si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attivitd commerciale, di
amministrazione controliata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure
di falimento e concordato nelfultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in
Corso;

nei suoi confronti non & stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla propria moralita professionale, o per delitti finanziari,

nell'esercizio della propria attivita professionale non ha commesso efrore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;

non si & resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
dipendenti;

non si é resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;

non si & resa colpevole di false dichiarazioni circa it possesso dei requisiti richiesti per 'ammissione agii appalti;

non si @ resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti Fosservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

nellesecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:

- non si & resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,

- non ha commesso grave negligenza o malafede;

& in grado di effettuare la forniturafservizio oggetto di appalto, e possiede la capacitd economica e finanziaria, i
mezzi, Porganizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualita, gli adempimenti
contrattuali ed il regotare svolgimento delle forniture/servizio in appalio;

non si trova nelle condizioni di incapacita a confrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e
seguenti della Legge 24/11/1981 n® 689 e successive integrazioni e modificazioni;

ha preso visione, framite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonche di
tutte le alire circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento
utife per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del
prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e special, che regolano la realizzazione
dell'appalto, ritenendo remunerativa I'offerta economica praticata,

ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste
dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del
capitolato speciale d’appalto & esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara,
accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice
civile,

considera incluso nellimporto di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per
I'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle
specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalio, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di favoro e di previdenza ed assistenza;

si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o0 a
terzi durante 'esecuzione del'appalto e per effetio di questo;

non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui alfarticolo 2359
del codice civile;

ASL 7 CARBONIA 30



u)

v)

w)

X}

¥)

aa)

bl;)
cc)
dd)

ee)

g9)

partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non pariecipare alla medesima in

qualungue altra forma individuale e/o associata;

si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare

svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase

di esecuzione del contratio;

in caso di aggiudicazione:

- siimpegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena i risarcimento dei danni ai sensi di legge;

- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per
ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;

& in regola con le norme che disciplinano it diritto al favoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed aftesta,

ai sensi del’art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena lesclusione, deve

apporre una crocetta in uno dei guattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante).

[1] non & soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;

[2] non & soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

[3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato
nuove assunzion! dopo il 18 gennaio 2000;
[4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con pil di 35 dipendenti;

non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica

amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
- fesistenza dei piani individuali di emersione di cui al'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando te seguenti attivita o forniture (descrizione delle
qitivitt o forniture in subappalto) , per un valore pari al
30% del totale dell'appalto (@ discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i daii relativi alla Ditta in
subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita LV.A., indirizzo efc...);
dispone di ulteriori sedi in vig

{ripetere tante volte quante sono le sedi)

dispone della seguente organizzazione:

* n. dipendenti con qualifica di
* n. dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di
* n dipendenti con qualifica di
* n. dipendenti con qualifica di

che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente AT! e si conformera alla disciplina di
cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1892, n® 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale
atto notarile conforme alla presente dichiarazione;

nelleventualith che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appaito per
servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di
aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata daif' Ispettorato Provinciale det Lavoro;

relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10
(dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere confratto di manutenzione integrale e quinguennale che
consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;

nella circostanza in cui l'appalto preveda ['esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste
saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con
le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilita;

se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in
adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tuta la documentazione richiesta dal Capitolato
Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualita che comprenda pit beni, non & scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile}
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N. B.:

% Pena lesciusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da
fotocopia del documento di identita del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante”
costituente IY'ATL.

» In caso di sottoscrizione da parte di procuratore “ad negotia”, pena l'esclusione, deve essere allegata
anche originale o copia autentica della Procura notarile.

¥ La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche I'incompletezza
della sua compilazione, sara motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.

» 1l presente modello “Fac simile” & solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente
integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, Se non sussistono i presupposti di necessitd, le dichiarazioni contenute nelle

lettere b) “consorzio”, z) “subappaito” e dd) “Legge 1369/60", questa uitima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comungue le dichiarazioni contenute nelle fettere

e) “divieto intestazione fiduciaria”, ee) “fornitura apparecchiature” e ff) “esecuzione opere edili ed

impiantistiche”.
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AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

Ditta Offerente

Art. 22 p. 2 Capitolato Speciale
Scheda per singolo apparecchio

LOTTO

TIPO APPARECCHIATURAE

NOME DEL FABBRICANTE

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

MODELLO

ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO

Si DICHIARA , che 'apparecchiatura di cui sopra & conforme a tutta la normativa vigente ed in particolare:

(avendo cura di consultare le note contraddistinte da una >}

1) « Costruita a regola d'arte in applicazione della legge n.186 del 01.03.1968

> pud essere dichiarato dal fabbricante italiano, fornitore (aliegande dichiarazione del fabbricante)

2) = Conforme alla direttiva 93/42CEE sui dispositivi medici indicando e norme tecniche di riferimento (punto3)

> pud essere dichiarate dal fabbricante, mandatario nell't).E., fornitore

allegando dichiarazione del fabbricante o det mandatario)

3) = Conforme a normative con validitd U.E. CEIEN o IEC

> pub essere dichiarato dal fabbricante, mandatario nell'U.E., fornitore
{allegando dichiarazione de! fabbricante o del mandatario)

Specificare per esteso (con numero distintivo)

Specificare classe {1 o Il o Al}; tipo (B 0 BF 0 CF)

4) = Conforme a normative extra U.E.

> pud essere dichiarato dal fabbricante, mandatarto nelflL.E., fornitore
{allegande dichiarazione del fabbricante o del mandatario)

Specificare per esteso (con numero distintivo)

5) = Provvista di marchio/i di conformita relativosi afla sicurezza degli
elettromedicali

Specificare qualefi

6} = Provvista di marcatura CE

> {pud essere dichiarato dal fabbricante, mandatario, fornitore}

Specificare qualefi direttivafe si riferisce # marchio CE

7} » Conforme ai requisiti della direttiva EMC 89/336/CEE e provvista
di relativa marcatura CE

> (pud essere dichiarato dal fabbricante, mandatario, fornitore)
{allegando dichiarazione del fabbricante o mandatario)

Specificare le norme tecniche di riferimento

8) = Provvista di attestazione 150

Specificare

Si allegano attestazioni:

Ragione sociale della Ditta Dichiarante




N.B. Deve essere presentala scheda con allegate questionario
per ciascuna Ditta manutentrice

Arl. 22 p. 3 Capitolato Speciale

OFFERTA DITTA/E

CONTRATTO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER L'AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

SCHEDA DITTA MANUTENZIONE ASSICURATIVA CON INTERVENTI ILLIMITATI

GRUPPO

LOTTO

DITTA MANUTENTRICE

APPARECCHI PER | QUALI LA DITTA ASSICURA L'ASSISTENZA

APPARECCHIO MARCA MODELLO QUANTITA'

Data

Timbro e firma
delfi dichiarante/i



AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA

Ditta Offerente

QUESTIONARIO RELATIVO ALL'ASSISTENZA TECNICA

LOTTO/

TIPO APPARECCHIATURA/E

NOME DEL FABBRICANTE

MODELLO/

Ditta erogante 'assistenza tecnica

Nome

Sede del centro di assistenza pil vicino
a

Indirizzofi

Struftura e organizzazione del centro di assistenza

Descrivere numero e qualifica dei tecnici

Centri di assistenza tecnica con numero similare di
apparecchiature in dotazione

indicare

Tempo massimo che intercerre tra chiamata e inizio di
intervento

ore lavorative

Tempo massimo garantito di risoluzione del guasto da
inizio lavoro

ore lavorative

Orario di ricevimento delle chiamate di assistenza dalle alle
specificare

Nei giorni

Orario di effettuazione dell'assistenza dalle alle
specificare

Nei giorni
numero verde, orari di disponibilita

Assistenza telefonica

Numero interventi programmatifanno

NO/SI {ogni mesi)




l.a continuita del servizio & garantita con l'ausilio di
apparecchiature di scorta

SIO NOO

Macchine di scorta previste per il centro ed in base al
numero installato

precisare la distribuzione

Modalita del rapporto di intervento rilasciato

allegare fac-simile

Libretto di sicurezza o libretio d'uso e/o manutenzione

allegare fac-simile

Periodicita prevista per i controlli di sicurezza mesi
indicare

Periodi di chiusura annuale

Modalita previste per garantire la sicurezza elettrica descrivere

Normative efo certificazioni

L'assistenza tecnica & effettuata secondo le normative (ISO ........o.coiiii i)

e BHIZIONE e e

|.'assistenza tecnica & inolfre certificatada ...............

Timbro e firma

della Ditta




MODELLO G.AP.
(Art. 2 legoe del 12/10/1982 n° 726 & legge del 30/12/1991 n° 410)

EEENE L HERE

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Straleio (%) - Anno (¥)
MRESAPARIECIPANTE _ :

] | i
Partita Iva (*)
HIIIHIIIIIIIIII'IHIII’HH[H[]IHIHHIHIIIHI
-Ragione sociale (*)

L e I
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede 1'impresa) Prov (*)

Sede legale (*)

L1 cape | I
1]

-

Codice attivita (*) | | | | | | TipoImpresa(*) Singolal] ~ Comsorzioll = Ragg. Temporanco Imprese W

HHIIHHI[H ol IHHIIHIIHI |_|_| Tipo Divisa Lira (] Euro {1
Volume affari Capttale sociale :

N.B.
1. f module dovri essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2 (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

It Dichigrante

(Timbro ¢ firma leggibile)







