REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

AVVISO DI RETTIFICA

OGGETTO: GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE DI PROTESI
CHIRURGICHE ( BILIARI, OTOLOGICHE, MAMMARIE ETC.) PER UU.OO.

DI CHIRURGIA AZIENDALL - GARA N° 5174643

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che con specifico atto deliberativo & stato
rettificato il capitolato speciale di gara. Si riportano di seguito le rettifiche apportate:

Sono state apportate modifiche al lotto 4 come di seguito specificato:
1) Lavoce D deve intendersi quale nuovo lotto separato denominato Lotto 4 D.

2) In riferimento alla voce di cui al nuovo lotto 4 D, sono state apportate modifiche alle
caratteristiche tecniche.

3) Sono stati rettificati i parametri qualitativi relativi al punteggio del nuovo lotto 4 D.

4) 1l punteggio qualita relativo al lotto 4 A-B-C si intende confermato.

In allegato si riporta la composizione completa dei nuovi lotti (lotto 4 A-B-C ) e del (lotto 4 D)
Ulteriori precisazioni:

e Per tubo di riempimento removibile con doppia valvola auto sigillante richiesto alla voce di cui al
lotto 4 D, si intende che deve essere asportabile.

e Relativamente al Lotto 17, si annulla la richiesta di campione, si richiede la sola documentazione
tecnica

e Laddove si conferma la campionatura, la stessa deve essere sterile, in quanto potenzialmente oggetto
di prova

Copia del presente avviso deve essere allegato firmato per presa visione e accettazione
unitamente alla restante documentazione di gara (documentazione amministrativa).

F.to Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dr. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

LOTTO 4 A-B-C

CIG [62948242FD]

Espansore e Protesi per ricostruzione mammaria
Campioni da inviare: 1

A) L’espansore, completo di disco magnetico e del relativo rilevatore, deve essere compreso tra
250 e 800 cc di volume circa e possedere valvola di riempimento incorporata facilmente
individuabile, anello perivalvolare palpabile, con vari diametri e gradi di proiezione e altezza,
a superficie testurizzata; n° 10 pz.

B) La protesi mammaria anatomica in gel di silicone altamente coesivo, con punti di repere
visibili per l'orientamento e superficie testurizzata, con il maggior numero di _misure e

proiezioni”; n°10 pz.

C) Sizer per il dimensionamento delle protesi, sterili risterilizzabili nelle tipologie e forme di cui
al punto B) n° 5 pz.

Punteggio qualita peril Loto 4 AB-C
praticita, manegevolezza nellimpiego  puti | 10
Sistema di fissaggio dellespansore ~ pwii _10)
tempo di permanenza dellespansore puti 10
misure gradi di proiezione e coesivita della protesi gpunti | 20
ésonfezionamento e qualita dei materili _ pmi 10




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

LOTTO 4 D

CIG [5397997809]
Protesi tipo Becker
Campioni da inviare: 1

Protesi mammaria ad espansione anatomica tipo Becker corredata di valvola asportabile e
tubicino. Superficie testurizzata. Involucro esterno in ftriplice strato differenziato con parte
interna espandibile tramite iniezioni di soluzione fisiologica e lume esterno contenente gel di

silicone.
Tubo di riempimento removibile con doppia valvola auto sigillante. Le protesi devono essere

disponibili in misure variabili, oscillanti tra 150 cc e 800
n° 5 pz.

Punteggio qualith peril Lotto 4D

‘praticit, manegevolezza nellimpiego puti | 20
misure_gradi di proiezione ¢ coesivita dellaprotesi ~ punti | 20

confezionamento e qualita dei materiali o fpunti 20




