REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASLN. 7 Carbonia 11 APR 20 Deliberazione n. D}ii (y

Adottata dal Commissario Straordinario in data

Oggetto: aggiornamento tecnologico, n. 3 Polisonnigrafi marca Embla MPR PG XS, in
dotazione all'U.0. di Pneumologia del P.0. S. Barbara di Iglesias. Ditta Sapio Life
Srl

i Responsabile della 5.C. del settore Tecnico manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per
garantire la continuita dei procedimenti amministrativi dell’ufficio di Staff di
Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell’lng.
Cristian Cocco, & stato nominato quale R.U.P. I'lng. Brunello Vacca, attuale
Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e
Logistico dell’ Azienda;

PREMESSO che, con delibera n. 1886 del 13.11.2013 la Ditta Sapio Life srl. & stata
autorizzata alla sostituzione, a titolo di risarcimento per smarrimento, di un
polisonnigrafo marca Embla mod. titanium, con n. 3 nuovi polisonnigrafi marca
Embla mod. MPR PG XS;

PRESO ATTO che Ja Ditta Sapio Life S.r.1, distributore esclusivo del marchio Embla in Italia, con
nota n. 59 gd 15 del 23.03.2015, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, comunica che la societd Embla ha sviluppato nuovi
prodotti che migliorano e integrano la registrazione degli esami
cardiorespiratori. Tali aggiornamenti non sono compatibili con i registratori
Embleta MPR PG XS in dotazione all'U.0. di Pneumologia e pertanto le Societd
Embla e Sapio life S.r), offrono la sostituzione gratuita dei polisonnigrafi in
oggetto;

VISTA la nota trasmessa del Resp.le dell'U.0. di Pneumologia, Dr. Pietro Greco, con la
quale accetta la proposta di sostituzione dei Polisonnigrafi che permette ali'lJ.0.
di avere una nuova dotazione di tecnologie aggiornate e compatibili con i futuri
aggiornamenti software;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni su esposte, appare conveniente la proposta da
parte delle ditte Embla e Sapio Life, della sostituzione delle apparecchiature in
oggetto, che non comporta nessun aggravio economico per 'azienda;

PROPONE

Di accettare la sostituzione, gratuita, dei polisonnigrafi sotto elencati, e provvedere contestualmente alla
cancellazione dall'inventario e dal registro dei cespiti aziendale:

polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000322 EBMPG inventario n. 37546;
polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000401 EBMPG inventario n. 37547;
° polisonnigrafo MPR PG XS matricola 1000402 EBMPG inventario n. 37548;

di predisporre il collaudo tecnico/amministrativo, da parte dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, per
l'acquisizione, collaudo e inventariazione delle nuove tecnologie:

° polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000634 EBMPG;
. polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000635 EBMPG:;
° polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000998 EBMPG;
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segue deliberazione n.

IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile della 5.C. del settore Tecnico manutentivo e
logistico
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

Di accettare la sostituzione, gratuita, e provvedere contestualmente alla cancellazione dallinventario e dal
registro dei cespiti aziendale delle apparecchiature di seguito elencate;

e polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000322 EBMPG inventario n. 37546;
e polisonnigrafo MPR PG XS matricola 1000401 EBMPG inventario n. 37547;
e polisonnigrafo MPR PG XS matricola 1000402 EBMPG inventario n. 37548;

di demandare all’ Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica di predisporre il collaudo tecnico/amministrativo,
da parte del Servizio di Ingegneria Clinica delle nuove apparecchiature, per lacquisizione e
inventariazione delle nuove tecnologie:

¢ polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000634 EBMPG;
e polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000635 EBMPG;
s polisonnigrafo MPR PG XS matricola C1000998 EBMPG;

-di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica e al Responsabile del Servizio
Acquisti, ciascuno per le proprie competenza, I'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti al
presente atto;

OMMISSARIO STRAORDINARIO
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Restera a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it
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REGIONK AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL v® 7 Carbonja

ASL n° 7 Carbonja
Unitd Operativa Prneumologia
P.O 8. Barbara Iglesias

Al Resp. Ing. Clicnica Ing. B. Vacea
SEDE
Prot :199/15

Iglesias 01/04/2015

Oggetto :accettazione aggiornamento tecnologico polisonnigrafi Ditta SapioLife.

Con la presente si accetta Ia proposta della Ditta Sapio Jife per Paggiornamento dei

polisonnigrafi MPR PG XS fornitaci dalla Ditta stessa compatibili con i software di lettura ed
wnterpretazione in dotazione aj personal computer in dFazione.

Distinti Saluti
Dott. Pietro 0



Spettabile

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

Ufficio Ingegneria Clinica
c.a Ing Giorgio Angius

c.a Dott. Pietro Greco

e.p.c Sig Alessandro Portas

Porto Torres 25 03 2015 Prot. 59gd 15

OGGETTO: sostituzione per aggiornamento n° 3 dispositivi Embletta MPR EMBLA in uso al
reparto U.Q di Pneumologia lglesias

Spett.le Ente,

in accordo con il Dott. Pietro Greco responsabile dell’U.O di Pneumologia di Codesta Spett. ASL,
con l'uscita dei nuovi prodotti modulari ST e ST+ proxy che si integrano con il registratore
cardiorespiratorio per il monitoraggio dei segnali neurologici durante il sonno del paziente, Embla
ha introdotto un miglioramento che richiede 1’aggiornamento di alcuni dispositivi Embletta MPR
PG. Questo aggiornamento ¢ stato introdotto su tutti gli Embletta prodotti e spediti da Settembre
2013. Queste unitd devono avere un identificativo “ST comp” scritto sull’etichetta con il codice a
barra e il numero seriale del dispositivo di registrazione.

Per evitare problemi di compatibilita nelle versioni future del Software, tutti i clienti che hanno
acquistato un Embletta MPR PG che non siano ST/ST+ compatibili dovranno aggiomare il
dispositivo. Sapio ed Embla, aziende leader nel mercato della diagnosi dei disturbi del sonno, si
offrono di effettuare ’aggiomamento a proprie spese, sostituendo I’apparecchiatura acquistata non
compatibile con una nuova compatibile.

Matricole in vostro carico:

MPR PG XS matr. C1000322-EBMPG vostro inventario N° 37546
MPR PG X8 matr. C1000401-EBMPG vostro inventario N° 37547
MPR PG X8 matr, C1000402-EBMPG vostro inventario N° 37548

Verranno sostituite con le seguenti matricole:
MPR PG XS matr. C1000634-EBMPG
MPR PG XS matr. C1000635-EBMPG
MPR PG XS matr. C1000998-EBMPG

In attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro in merito, con l'occasione porgiamo i ns. piti distinti
saluti.
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